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RESUMO 

Este trabalho descreve a construyiio e otimizayiio de urn sistema de 

analise por injeyiio em fluxo (FIA), para determinayiio de carbono orgaruco 

dissolvido (CODi) em amostras naturais e sua comparayiio com o equipamento 

comercial marca Shimadzu, modelo TOC 5000, que utiliza oxidayiio catalitica 

a alta temperatura e detetor de infra-vermelho niio dispersivo. 0 metodo FIA 

baseia-se na oxidayiio em fluxo da materia orgaruca, promovida por uma 

soluyiio contendo ions persulfato em meio acido, dentro de urn reator tubular de 

teflon, sob incidencia de luz ultravioleta. 0 C02 gemdo e medido 

condutimetricamente. A conccr1trayiio de carbono orgiinico e calculada pela 

injeyiio de padroes de carbonato de s6dio em condiy5es identicas as das 

amostras. A especiayiio do carbona, nas formas orgiinica e inorgiinica, e 

possivel atraves de uma primeira injeyiio da amostra no sistema provido com 

fotoreator e operando com a soluyiio de persulfato em meio acido, que fornece 

a concentrayiio de carbona total. Uma segunda injeyiio da amostra, em urn 

fluxo acido, na ausencia de ions persu!fato e sem exposiyiiO a Juz ultravio!eta, 

que pennite a determinayiio de carbona inorganico. A diferenya entre os dois 

valores e igual a r;oncentrayii.O de carbona orgiinico. A velocidade analitica e de 

14 amostras/h para a determinayiio de carbona total e 25 amostra!h para 

carbona inorgiinico. A recuperayiio media para carbono orgiinico dissolvido, 

obtida a partir de 34 amostras, foi de 88%, valor este ja previsto pela literatura 

ao comparar metodos que empregam oxidayii.o por via umida, com os que 

utilizam oxidayiio catalitica a alta temperatura. 0 custo capital do equipamento 

Shimadzu TOC5000 e de US$35.000,00 FOB, contra US$4.000,00 FOB do 

sistema FIA, que por sua vez, apresenta urn custo analitico de US$7,00/1000 

amostras, cerca de 150 vezes menor que o custo no equipamento comercial 

utilizado na comparayiio. 



ABSTRACT 

MEASURING DISSOLVED ORGANIC CARBON IN NA TIJRAL 

SAMPLES BY FLOW INJECTION ANALYSIS 

XIX 

The aim of this project was the development and the optimisation of a 

continuous flow, low cost method to determine the concentration of 

dissolved organic carbon (DOC) and dissolved inorganic carbon (DIC) in 

aqueous samples. When compared to results obtained using the Shimadzu 

TOC 5000 as reference method, the recovery of DOC using the FIA method 

developed was 88%, whereas for DIC this value was 104% (n=34).The 

method explores the use of on-line digestion using UV and persulphate. The 

C02 produced is then measured after membrane diffusion by conductimetry. 

The equipment is able to process 14 samples/h in the determination of DTC 

and 25 samples/h when determining inorganic carbon. Compared to the vast 

majority of last generation HTCO (high temperature catalytic oxidation) 

commercially available equipments, the cost of this "home made" apparatus 

is 8 times lower (around US$ 4,000.00), showing an operational cost in the 

range ofUS $ 7.00 per 1,000 samples analysed. 



1. INTRODU<;AO 

0 continuo crescimento das populay5es, aliado ao incremento das 

atividades industriais ocorrido principalmente a partir do final do seculo 

XVIII, tern levado a urn aumento significativo da quantidade de residuos 

gerados. Estes residuos muitas vezes sao lanyados em corpos receptores 

aquaticos, comprometendo a qualidade da agua, seja pela presenya de 

materiais que apresentam toxicidade aguda ou cronica, ou seja pela materia 

organica que comumente acompanha estes aportes e interfere no equilibrio 

existente entre fotossintese e respira9ilo. A materia organica tambem altera 

a concentrayilo de oxigenio dissolvido e conseqiientemente, o ciclo 

biogeoquimico de elementos tais como nitrogenio, ferro, manganes, enxofre 

e f6sforo. Tais modifica~t5es exibem reflexos sobre os mecanismos de 

sucessao biol6gica e cadeia alimentar. 

A difusao de ideias baseadas em desenvolvimento sustentado e 

utilizayilo de tecnologias limpas, assim como alguns avan~tos observados no 

campo da Legislayilo Ambiental que vern ocorrendo nestes ultimos anos, 

podem minimizar os problemas apresentados. Ao mesmo tempo, exigem 

tecnicas analiticas confiaveis para o monitoramento do meio ambiente e das 

tecnologias de abate, que sejam de facil execuyilo, baixo custo e passiveis de 

automayilo. 

Dentro deste contexto, a quantificayilo de carbono organico em tempo 

restrito pode ser urn grande aliado as rotineiras determinay5es de DQO 

(Demanda Qui mica de Oxigenio) e DBO (Demanda Bioquimica de 

Oxigenio). 
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Esbarra-se, contudo, nos problemas de custo, ja que equipamentos de 

ultima gerayao para analise de carbono orgiinico sao importados e tern pr~o 

em torno de US$ 35.000,00 no pais de origem, alem obviamente, das usuais 

dificuldades de manutenylio a que estao sujeitos equipamentos deste tipo. 

Como opyao para a viabilizayiio da determinaylio de carbono 

orgiinico, e apresentado 0 desenvolvimento de urn metodo que utiliza a 

tecnica da analise por inj~ao em fluxo ( FIA, do ingles Flow Injection 

Analysis ), nascida no decorrer da decada de 70. 0 FIA tern, permitido 

desde entao a adaptaylio de varias tecnicas analiticas classicas e o 

desenvolvimento de novas tecnicas, com maior velocidade de anruise e 

sensivel economia de reagentes, possuindo ainda ampla possibilidade de 

automayiio. 

Neste trabalho, utilizou-se urn sistema que opera em linha unica. A 

amostra e inserida em urn fluxo de soluylio oxidante contendo ions 

persulfato em meio acido, que sofre a incidencia de luz ultravioleta. 0 C02 

gerado e detectado condutimetricamente ap6s difusao e absorylio em urn 

fluxo de agua destilada. A gerayiiO de C02 pode ser demonstrada por: 

Persulfato 
{ CH20}n ~ n C02 + n H20 

hv 

0 pr~o de urn sistema FIA com detecylio condutimetrica e, hoje no 

Brasil, de aproximadamente US$ 6.000,00, permitindo nao so a sua 

utilizayao para a detecylio de C02 como mostram os trabalhos de JARDIM 

et alii (1990) e GUIMARAES (1989), como tambem a especiayiio das 

formas de nitrogenio (PASQUINI e FARIA, 1987) e (FARIA e PASQUINI, 

1991 ). 

0 custo operacional por arnostra, para a determinac;ao de COT, 

utilizando o equiparnento marca Shimadzu, modelo TOC 5000 foi 

estimado em US$ 1,10, enquanto que para o sistema FIA o custo e 
cerca de 150 vezes menor. 



3 

1.1. OBJETIVO 

Construir e otimizar urn sistema de analise por injeyilo em tluxo, para 

a quantificayilo de carbono organico dissolvido, utilizando oxidayilo com 

UV/persulfato, com baixo custo e facilidade de operayilo, para 

monitoramento de amostras aquosas. A fim de validar o metodo 

desenvolvido, os resultados obtidos foram comparados, com aqueles gerados 

simultaneamente, utilizando urn equipamento comercial, marca Shimadzu, 

modelo TOC 5000. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Esta revisao aborda as diferentes fonnas de ocorrencia de compostos 

que apresentam carbono, a importiincia das moleculas organicas e o papel da 

materia organica no equilibrio entre fotossintese e respirayao e no controle 

do ciclo biogeoquimico de diversos elementos. Diferentes tecnicas que 

pennitem a avaliayao do teor de materia orgiinica, bern como uma evoluyao 

hist6rica das metodologias de quantificayiio do teor de carbono organico 

total sao tambem apresentadas. 

2.1. COMPOSTOS ORGANJCOS E INORGANICOS 

0 qualitativo "composto orgiinico" remonta a epoca em que, em 

funyao de sua origem, os compostos quimicos eram divididos em organicos e 

inorganicos. Compostos inorgiinicos eram aqueles obtidos a partir de 

minerais enquanto que os compostos organicos provinham de produtos 

animais ou vegetais, ou seja, de materiais produzidos por organismos vivos. 

Os compostos obtidos a partir de produtos organicos apresentavam a 

caracteristica comum de possuir o elemento carbono. Chegou-se mais tarde a 
conclusao de que eles nao resultavam necessariamente apenas da atividade 

dos organismos vivos, pois podiam ser preparados em laborat6rio; mesmo 

assim continuou a ser conveniente utilizar o tenno orgiinico para designar 

estes compostos e outros amilogos a eles. A divisao entre compostos 

organicos e inorgiinicos se mantem ate hoje. (MORRISON e BOYD, 1981). 
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0 carbono e o elemento quimico cujos compostos ocorrem em maior 

numero e grau de complexidade, seja de forma natural ou sintetica. Dentre 

os compostos quimicos conhecidos, aqueles que possuem carbono sao cerca 

de I 0 vezes mais numerosos do que os compostos forrnados por todos os 

outros elementos ( K.RAUSKPOF, 1982 ). 

2.2. 0 CARBONO E AS BIOMOLECULAS 

Segundo ALLINGER et alii (1976), em torno do carbono e que se 

desenvolvem todas as forrnas de vida, ao nivel molecular. As proteinas, 

apenas urn dos tipos de compostos de carbono, existem em uma enorrne 

variedade de forrnas e funs;oes, sendo moleculas complexas, com massas 

moleculares que vao de alguns milhares a milhoes de gramas por mol. Sao 

conhecidas as estruturas completas de apenas algumas dezenas de proteinas 

e somente a poucas decadas e que foi possivel sintetizar uma das mais 

simples por metodos quimicos em laborat6rio. A variedade de proteinas 

existentes em funs;ao nos sistemas vivos e muito vasta; usando apenas vinte 

amino-acidos cada especie existente na Terra desenvolveu seu proprio 

conjunto de proteinas. Uma bacteria de estrutura fisiol6gica relativamente 

simples, como a Escherichia coli conrem cerca de 5.000 compostos 

quimicos diferentes, dos quais aproximadamente 3.000 sao diferentes tipos 

de proteinas. 0 ser humano contem cerca de cinco milhoes de proteinas 

diferentes e nenhuma delas e encontrada na E. coli, ou em qualquer outro 

organismo vivo. Quando se considera o grande numero de especies 

existentes na Terra, e realmente surpreendente o numero e variedade das 

proteinas. Os bi61ogos calculam o numero de especies em cerca de 

1.200.000. Isto significa que cerca de 1012 tipos de proteinas participam dos 

processos vitais em curso na superficie terrestre. 0 carbono e o principal 

responsavel por esta extensa variedade. 

A caracteristica mais importante do atomo de carbono, que o distingue 

de todos os demais elementos ( exceto o silicio) e que explica seu papel 

fundamental na origem e evolus;ao da vida, e sua capacidade de partilhar 
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eletrons com outros atomos de carbono para formar ligayoes carbono

carbono. Este fenomeno e que permite a formayao de estruturas de carbono 

lineares, ramificadas, ciclicas e semelhantes a gaiolas, com a participayao de 

hidrogenio, oxigenio, nitrogenio e outros atomos capazes de formar ligayoes 

covalentes. Apenas aqueles poucos elementos que contem quatro eletrons em 

sua camada de valencia sao capazes de formar ligayoes covalentes de forma 

repetitiva com o mesmo elemento. Destes, o silicio e o unico elemento, alem 

do carbono, capaz de formar tais ligayoes de forma relativamente estavel. 

Porem, compostos contendo ligayoes silicio-silicio nao resistem a atmosfera 

oxigenada da Terra, oxidando-se para formar silica ( Si02), o constituinte 

principal da areia e do quartzo, materiais incapazes de sustentar 

biologicamente a vida. Assim, pelo menos no planeta Terra, apenas o 

carbono e capaz de fomecer a espinha dorsal dos componentes moleculares 

dos seres vivos. 

2.3. A ORIGEM DA MATERIA ORGAN!CA EM SISTEMAS 

AQUATICOS 

A materia organica presente em sistemas aquaticos e fruto de 

inter-relayoes entre produtividade primaria, exudatos de organismos, e 

aporte de material extemo (STUMM e MORGAN, 1981). A materia 

organica que entra em urn determinado sistema, pode ainda, ser de origem 

antr6pica. 

A origem da materia organica em urn determinado sistema, tern uma 

estreita relayao com a capacidade que as formas organica e inorganica dos 

carbono possuem de se movimentar pelos diferentes compartimentos da 

natureza, em que ocorrem nos estados liquido, solido e gasoso, com extensa 

mobilidade de uma forma a outra. 

Os caminhos que o carbono percorre na natureza e que grande relayao 

possuem com inumeros outros caminhos de outros elementos, sao 

apresentados na Figura 2.1, que ilustra o ciclo do carbono. 
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(FONTE: STIJMM E MORGAN, 1981 ) 

2.4. A MATERIA ORGA:Nl:CA EM AGUAS RESIDUARIAS 
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Em aguas residuarias, geralmente cerca de 75% dos solidos suspensos 

e 40% dos solidos filtraveis sao de natureza organica, sendo conveniente 

lembrar que a distinyaO entre as duas classificay5es de so lidos apresentadas 

sao operacionais e obtidas atraves da passagem da amostra por urn filtf') 

constituido por fibras de vidro e ~presentando porosidade nominal de 

1,2 flill, tipo GF/C. 

Os compostos organicos presentes em aguas residuarias sao 

combina9oes de carbono, hidrogenio e oxigenio, juntamente com nitrogenio. 

Outros elementos importantes como enxofre, fosforo e ferro podem tambem 

estar presentes. 0 principal grupo de substiincias organicas encontrado em 

aguas residuarias sao proteinas (40 a 60%), carboidratos (25 a 50%) e oleos 
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e graxas (10%). A ureia, (H2N-CO-NH2), que e o principal constituinte da 

urina e outro importante composto de aguas residuarias, sendo que por ser 

sua decomposi9iio muito rapida, tern em sua presen9a o indicio de urn 

lan9amento recente. 

Alem das proteinas, carboidratos, oleos e graxas e ureia, as aguas 

residuarias contem uma pequena quantidade de urn grande numero de 

diferentes moleculas orgiinicas sinteticas, que variam de estruturas 

moleculares simples a extremamente complexas. Exemplos tipicos de tais 

componentes siio: 

• Poluentes surfactantes 

• Compostos orgiinicos volateis 

• Pesticidas e herbicidas (METCALF & EDDY, 1991). 

Como problemas ocasionados pela presenya de materia orgiinica na 

agua, dentro de urn plano geral, pode-se destacar: 

• Forma9iio de cor 

• Existencia de odor e sabor 

• Diminui9iio da concentrayiio de oxigenio dissolvido 

• Interferencia com o processo de tratamento 

• Forma9iio de compostos halogenados quando adiciona-se cloro ou ions 

hipoclorito a agua para promover a sua desinfecyao. 

(TCHOBANOGLOUS e SCHROEDER, 1985). 

Os aspectos citados estiio relacionados nao apenas a problemas 

operacionais em esta9oes de tratamento de esgoto e de tratamento de aguas 

de abastecimento, mas tambem, no caso da diminui9iio da concentrayiio de 

oxigenio, a interferencia no ciclo biogeoquimico de varios elementos. 
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2. 5. INFLuENCIA DA MATERIA ORG.AN!CA SOBRE OS 

PROCESSOS DE RESPIRA<;.;AO E FOTOSS!NrESE 

A diminui~ao da concentra~ao de oxigenio dissolvido em urn corpo 

aqmitico se deve aos processos oxidativos que ocorrem, dentre os quais 

ocupa Iugar preponderante a respira~ao. Organismos heter6trofos, quando 

proliferam em grande numero, podem reduzir a concentra~ao de oxigenio 

dissolvido na agua ate niveis muito baixos. Evidentemente, a prolifera~ao de 

tais organismos depende das fontes de alimento, ou seja, materia orgiinica 

existente no manancial. 

Alem da diminui~ao da concentra~ao de oxigenio, o processo de 

respira~ao leva a urn conseqfiente aumento da concentra~ao de di6xiodo de 

carbono, o que implica em uma diminuiyli.o do valor do pH. (BRANCO, 

1978). 

A reayiio (2.1) ilustra a diminuiyao do valor do pH em funyli.o do 

aumento da concentrayli.o de di6xido de carbono. 

HC03- + H+ (2.1) 

Urn processo que costumeiramente esta associado ao da respirayli.o e 

o da fotossintese, que apresenta a produyli.o de oxigenio e biomassa a partir 

de di6xido de carbono e agua em presenya de clorofila e luz: 

luz 
~ (2.2) 

Algumas relayoes entre os organismos e o seu meio ambiente devem 

ser consideradas no estudo do habitat aquatico. DistUrbios temporais ou 

locais no estado estacionario entre fotossintese e respirayli.o levam a 

mudanyas quimicas e biol6gicas que freqfientemente sao interpretadas como 

poluiyao. 
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Ecossistemas aquaticos e terrestres diferem entre si, na organiza9iio de 

suas cadeias alimentares. Ecossistemas terrestres que tenham produtividade 

similar a de ecossistemas aquaticos normalmente possuem urn grande 

conteudo de biomassa e poucos niveis tr6ficos. Ecossistemas aqmiticos por 

outro !ado, sao caracterizados por uma relativa pequena biomassa e uma 

cadeia alimentar mais complexa. A biomassa vegetal predomina na terra, 

enquanto que em sistemas aquaticos a biomassa animal e similar em 

magnitude a vegetal. 

A produ9iio primaria em ecossistemas aquaticos e consumida em uma 

extensao muito maior do que em ecossistemas terrestres, onde boa parte da 

biomassa acaba sendo decomposta por microrganismos. 

Urn estado de equilibrio entre fotossintese e respira9iio e urn pre

requisito para a manuten9iio de uma composi9iio quimica constante e para 

uma estrutura relativamente estavel da popula9iio de organismos de urn 

sistema aquatico. Este equilfbrio e perturbado se urn lan9amento excessivo 

de material organico ou nutrientes e efetuado em urn corpo receptor. 

Em lagos estratificados, ocorre uma separa9iio de organismos 

fotossintetizantes daqueles que respiram, ao Iongo da col una d' agua, uma 

vez que as algas permanecem fotossinteticamente ativas somente na zona 

euf6tica, que fica mais proxima a superficie. Algas que sedimentam pela 

a9ao da gravidade servem como substrato para os organismos que respiram 

nas camadas mais profundas. Tal metabolismo, que ocasiona consumo de 

oxigenio, aliado ao futo de que o oxigenio produzido pelo processo de 

fotossintese nas camadas superiores e, em grande parte, perdido para a 

atmosfera, propicia o desenvolvimento de condi9oes menos aer6bias ou ate 

mesmo anaer6bias nas camadas mais profundas. 

Em rios, que recebem lan9amentos de esgotos, os fenomenos de 

respira9ao e fotossintese separam-se longitudinalmente, uma vez que o 

aporte, leva a urn aumento inicial do processo de respira9ao, ao que segue-se 

uma mineraliza9ao parcial do residuo e sedimenta9ao dos s61idos suspensos, 
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o que faz com que a fotossintese comece a predominar. (STUMM e 

MORGAN, 1981). 

2.6. INTERAyOES ENTRE 0 CICLO BIOGEOQuiMICO DO 

CARBONO E OS CICLOS DE OUTROS ELEMENTOS 

A presenya de materia organica na agua, alem de influenciar o valor 

do pH, dita se o meio apresentani predominancia de processos oxidativos ou 

redutores, ou seja, se haveni uma maior ou menor disponibilidade de 

eletrons. Quando o oxigenio dissolvido, que e urn 6timo receptor de eletrons 

nos processos de respirayiio, tern sua concentrayiio diminuida, outras 

especies comeyam a funcionar como agentes oxidantes, embora sem a 

mesma vantagem energetica que apresenta o oxigenio. 

A vantagem energetica, esta associada a variaviio de energia livre, que 

e dada, numericamente, pela subtrayiio do valor energetico contido nos 

produtos do valor contido nos reagentes. Se este resultado e negativo, e 

porque houve liberayiio de energia para o ambiente exterior. 

Quando maior a quantidade de energia liberada, no caso de reayoes 

intermediadas por microrganismos, melhor e 0 processo, do ponto de vista 

bioquimico, pois maior sera a quantidade de energia obtida para a 

manutenyiio dos processos vitais, por quantidade de substrato metabolizado. 

Algumas reayoes, de processos respirat6rios, sao apresentadas a 

seguir, onde a materia (M.O.) organica e assumida com a formula geral 

[(CH20ho6CNH3h6CH3P04)] (FROELICH et alii, 1979). 

L'>G0 
= - 3 .190 kJ/mol 
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M.O. + 236 Mn02 + 472 H + ~ 236 Mn 2+ + 106 C02 + 8 N2 

+ H3P04 + 366 H20 ( 2.4 ) 

~G 0 
= - 3.090;- 3.050;- 2.920 kJ/mol * 

* dependendo da forma alotropica do Mn02 

M.O. + 94,4 HN03 ~ 106 C02 + 

+ 177,2 H20 

55,2 N2 + H3P04 

( 2.5a) 

~Go = -3.030 kJ/mol 

M.O. + 84,8 HN03 ~ 106 C02 + 42,4 N2 + 16 NH3 + H3P04 

+ 148,4 H20 ( 2.5b) 

~Go = -2.750 kJ/mol 

M.O. + 212 Fe203 + 848 H + ~ 424 Fe 2+ + 106 C02 + 16 NH3 

+ H3P04 + 530 H20 ( 2.6 ) 

~G 0 
= - 1.410 kJ/mol 

M.O. + 53 S04 2- ~ 106 C02 + 16 NH3 + 53 S 2- + H3Po4 
+106H20 (2.7) 

~Go = - 380 kJ/mol 

M.O. ~ 53 C02 + 53 CR4 + 16 NH3 + H3P04 ( 2.8) 

~Go = - 350 kJ/mol 
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Neste sistema, sup()e-se a materia organica como o unico doador de 

eletrons e 02, N03 -, Fe203, Mn02 e S04 2- como unicos receptores. A 

ordem de liberayiio de energia apresentada niio implica, necessariamente, 

que o receptor de eletrons que propicia maior liberayiio de energia tenha que 

ser exaurido para que outro receptor de eletrons, envolvido em uma reayiio 

com menor variayiio de energia livre, seja utilizado. 0 valor da variayiio de 

energia livre indica apenas a ordem de preferencia termodinamica, sendo que 

alguns processos podem ocorrer de modo simultiineo. 

A materia orgiinica, seja na forma dissolvida ou particulada, age 

tam bern sobre metais, tanto em processos de adsorviio, onde ha imobilizaviio 

do ion metalico na superficie da particula s6lida, como na forma soluvel, 

onde pode agir como ligante, interferindo na biodisponibilidade e 

conseqiiente toxicidade do metal (FLORENCE, 1982); (NEUBECKER et 

alii, 1983); (HONEYMAN e SANTISCHI, 1989). 

Urn dos produtos de reduyiio ocasionado pela materia organica na 

respirayiio de sulfato, o sulfeto (reayiio 2.7), apresenta tambem a capacidade 

de imobilizar metais na forma de sulfetos metalicos, sendo que, 

principalmente em sedimentos, as formas reduzidas de enxofre representam 

urn dos fatores determinantes da biodisponibilidade dos metais (MORSE et 

alii, 1987). 

2.7. CLASSIFICA<;AO DA MAThRIA ORGANlCA QUANTO AO 

ASPECTO OPERACIONAL DE SUA DETERMINA<;AO 

Do ponto de vista analitico, a Geoquimica Organica de Aguas 

Naturais, que estuda a natureza, origem e quantidade da materia orgiinica 

presente na agua, preve 13 termos classificat6rios: 

• COD 

• cos 
• COP 

Carbono Organico Dissolvido 

Carbono Organico Suspenso 

Carbono Orgiinico Particulado 



• COFP 

• COPG 

• COT 

• cov 
• MOD 

• MOP 

• MOT 

• MOC 

• DBO 

• DQO 

Carbono Orgiinico Finamente Particulado 

Carbono Orgiinico Particulado Grosseiro 

Carbono Orgiinico Total 

Carbono Orgiinico Volatil 

Materia Orgiinica Dissolvida 

Materia Orgiinica Particulada 

Materia Orgiinica Total 

Materia Orgiinica Coloidal 

Demanda Bioquimica de Oxigenio 

Demanda Qui mica de Oxigenio 
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Estas definis;oes sao operacionais e atendem a prop6sitos dentro da 

Quimica Aquatica, Limnologia, Engenharia Civil e Quimica Ambiental 

(THURMAN, 1983). 

No campo da Engenharia Sanitaria, determinas;oes de s6lidos 

suspensos voiliteis, que operacionalmente se obtem a partir da ignis;ao a 

500 OC dos s6lidos retidos em urn filtro de fibra de vidro, sao relacionados 

com biomassa e encontram aplicas;ao em estudos cineticos de reatores. 

Contudo, as determinas;oes mais correntes relacionadas com teores de 

materia orgiinica, sao a Demanda Quimica de Oxigenio, Demanda 

Bioquimica de Oxigenio e Carbono Orgiinico Total. 

2.8. DETERMINAC,::AO DA DEMANDA QuiMICA DE 

OXIGENIO 

A demanda quimica de oxigenio, DQO, e inferida a partir da oxidas;ao 

dnistica da materia orgiinica, promovida pelo dicromato de potassio em meio 

acido. 

Neste procedimento, urn volume conhecido de uma solus;ao padrao de 

dicromato de potassio em excesso, e adicionado a uma aliquota de amostra e 

o meio acidificado com acido sulrurico em excesso, contendo ions Ag +, que 
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exibem a9ao catalitica sobre a rea9ao de oxidayao, que de forma geral 

poderia ser escrita como: 

onde o excesso de ions Cr207 2- 6 quantificado atrav6s de uma soluyao de 

ions Fe 2+ previamente padronizada: 

Cf207 2- + 6 Fe 2+ + 14 H + --* 7 R~O + 6Fe 3+ + 2Cr 3+ (2.10) 

C0nhecendo-se a quantidade exata de moles de ions dicromato 

adicionada, bern como o excesso existente ap6s a reayao de oxida9ao atingir 

o equilibrio, pode-se calcular a quantidade equivalente de oxigenio que seria 

consumida, caso fosse o oxigenio o receptor de el6trons no processo de 

oxida9ao. 

0 carbono utilizado na rea9ao (2.9), com numero de oxida9ao zero, 

foi tornado de fonna arbitniria apenas para ilustrar o processo, sendo que na 

verdade, al6m de outros compostos organicos, tamb6m compostos 

inorganicos que contenham alguma forma reduzida serao oxidados. 

A DQO possui como vantagem, o futo de ser urn m6todo 

relativamente rapido, ja que em aproximadamente 3 horas a partir do 

momento em que a amostra chega ao laborat6rio, 6 possivel conhecer o 

resultado da analise; entretanto, este resultado nada permite concluir, a 

respeito da biodegradabilidade ou sobre a cin6tica de biodegradayao dessa 

amostra. 

2.9. DE1ERMINA<;AO DA DEMANDA BIOQuiMICA DE 

OXIGENIO 

A Demanda Bioquimica de Oxigenio, DBO 6 urn teste que tern por 

objetivo verificar o quanto de oxigenio dissolvido 6 consumido por uma 
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amostra convenientemente di1uida com agua saturada com oxigenio, 

enriquecida com nutrientes, com pH tamponado e contento microrganismos, 

quando incubada por urn periodo de 5 dias a 20 ± 1 °C. Tal periodo e 

temperatura foram estabe1ecidos em funyao de razoes hist6ricas, ja que na 

Gra-Bretanha, local onde nasceu o teste, os rios levam em media 5 dias para 

percorrer a distiincia entre a nascente e o oceano, a uma temperatura media 

de 14 OC. Posteriormente foi adotada a temperatura de 20 oc para o teste. 

(JARDIM, W. F., comunicayao pessoal, 1994). 

Para efetivamente chegar-se ao valor do resultado, sao realizadas 

determinay5es da concentrayao de oxigenio dissolvido na amostra antes e 

ap6s o periodo de incubayao. Estas leituras podem ser realizadas por 

metodos ja consagrados como o de Winkler, ou ainda por potenciometria, 

utilizando-se urn sensor de oxigenio dissolvido. 

Algumas limitay5es do teste de DBO dizem respeito ao Iongo tempo 

necessario para a obtenyao do resultado final, necessidade de 

microrganismos realmente adaptados ao tipo de residuo que devera ser 

degradado durante o periodo de incubayao e dificuldade na 

reprodutibilidade do valor medido, ja que amostras padrao inter-laborat6rios 

apresentaram urn coeficiente de variayao da ordem de 15 % (CLESCERI 

et alii, 1992). 

2.10. DETERMINA<;AO DA CONCENrRA<;AO DE CARBONO 

ORGAN!CO TOTAL 

Os metodos empregados para a quantificayiio de carbono orgiinico 

total dividem-se em quatro tecnicas: (i) Oxidayiio quimica, (ii) Oxidayao 

com luz ultravioleta, (iii) Combustiio da amostra seca e (iv) oxidayiio 

catalitica a alta temperatura. 

A concentrayiio de carbono orgiinico total (COT) e urn pariimetro 

importante para avaliar a extensao da poluiyao em aguas residuarias, bern 
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como a qualidade de aguas de abastecimento e aguas ultrapuras. Pode ser 

utilizado como metodo quantitativa de analise para urn determinado 

composto organico presente em uma solurrao como (mica especie, em casos 

em que nao existe ou e de dificil execurrao uma tecnica analitica especifica 

para tal composto. 

Em alguns aspectos, a determinarrao da concentrarrao de carbona 

organico total esta para a materia organica assim como a determinarrao da 

condutividade esta para o teor de constituintes inorganicos, ou seja, preve 

poucas informarroes a respeito das especies individuais mas propicia urn 

resultado que se relaciona com a concentrarrao total das especies 

(MATTHEWS, 1990). 

As tecnicas instrumentais para a quantificarrao de carbona organico se 

desenvolveram principalmente nas ultimas tres decadas, frente a necessidade 

em algumas areas da quimica ambiental e da oceanografia, em se quantificar 

a frarrao dissolvida do carbona organico. 

0 carbona organico dissolvido e uma frarrao do carbona organico total 

que passa atraves de urn filtro com porosidade nominal de 0,45 ~m. 0 filtro 

de fibra de vidro, em alguns casos tambem e usado, embora apresente uma 

porosidade nominal maior. 

Todas as tecnicas tern em comum o fato de que o carbona e detectado 

na forma de C02, havendo para tanto, a necessidade de uma conversao 

oxidativa da materia organica presente na amostra a di6xido de carbona, 

cuja detecyaO final e efetuada por diferentes metodos, tais como: detecyaO 

por infravermelho, condutimetria, redurrao do C02 a C~ com posterior 

detecrrao deste por ionizarrao de chama ou colorimetricamente, usando urn 

indicador sensivel a variarrao de pH (W ANGERSKY, 1993 ). 
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2.10.1. Oxidaviio quimica 

E uti1izada ap6s acidificayao da amostra e purga do di6xido de 

carbono atraves de gas inerte, que se nao fosse removido da amostra, seria 

quantificado juntamente com o di6xido de carbono proveniente do processo 

de oxidavao da materia organica. 

A diferenya entre OS varios metodos utilizados reside na forya do 

oxidante utilizado, que pode ser dicromato de potassio em meio acido 

(OPPENHEIMMER, 1963); persulfato de potassio (MENZEL e 

VACCARO, 1964) e persulfato de potassio catalisado com ions prata 

(BALDWIN e McATEE, 1974) 

GOULDEN e BROOKSBANK (1975), desenvolveram uma tecnica 

analitica automatizada, empregando ions persulfato e prata, em que a 

amostra permanecia em urn reator, por urn periodo de 8 minutos, recebendo 

o calor dissipado por uma resistencia e!etrica. 

Esta caracteristica de automatizaviio nao havia ate entao sido 

observada para OS metodos que empregavam oxidayliO quimica, 

normalmente baseados na proposta de MENZEL E VACCARO ( 1964) e que 

apresentam a desvantagem, de na maioria das vezes, ocorrerem em sistema 

confinado. 

Em sistemas confinados, a reaylio de oxidayiio ocorre dentro de uma 

ampola, na qual a amostra e os reagentes sao colocados, lacrados e levados a 
uma estufa por algumas horas. A medida que o material vai sendo oxidado, 

o processo de oxidayao vai se tomando menos eficaz, restando como 

altemativa a utilizaylio de uma quantidade de oxidante muito maior do que a 

necessaria para as maiores concentrayoes de carbono organico esperadas 

(WANGERSKY, 1993). 
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2.1 0.2. Oxidayiio com luz ultravioleta 

0 uso da luz ultravioleta para oxidayiio da materia organica vern 

sendo explorado desde os anos sessenta, (BEATTIE et alii, 1961) e 

(ARMSTRONG et alii, 1966). 

As diversas variayOeS possfveis do metodo de oxidayiiO por 

ultravioleta, envolvem a removiio do carbono organico por acidificayiio e 

posterior purga com 02 ou N2, seguida pela passagem da amostra atraves 

de urn tubo capilar enrolado na fonte emissora de luz ultravioleta, tubo este 

que pode ser de quartzo, (CAUWET, 1984), teflon (LOWe MATTHEWS, 

1990); (EDWARDS et alii, 1992), vidro borossilicato (MATTHEWS et alii, 

1990) ou, em Iugar do tubo, uma camara de quartzo em tomo da lampada 

(MUELLER e BAND ARANA Y AKE, 1983 ). 

As fontes de luz ultravio1eta uti1izadas nos trabalhos citados sao 

lampadas de baixa e media pressiio de mercurio, com potencia entre 150 e 

1.000 Watts ou lampadas de luz negra fluorescente com potencia de 20 a 40 

Watts. 

A oxidayiio propriamente, se da pela ayiio da luz sobre os 

componentes da amostra e do oxigenio dissolvido (MUELLER e 

BANDARANAYAKE, 1983) e (HUBER e FRIMMEL, 1991); apenas pela 

ayiio da luz ultravioleta em conjunto com ions persulfato (CAUWET, 1984) 

e (EDWARDS et alii, 1992) e tam bern pela ayiio da luz ultravioleta em 

conjunto com ions persulfato sob a ayiio catalitica de ions prata (GOLDEN e 

BROOKSBANK, 1975). 

A oxidaviio atraves da 1uz ultravioleta, apresenta como vantagens 

sobre a oxidayao quimica o fato do oxidante ser gerado continuamente, niio 

sendo portanto objeto de exaustao. Ha ainda a possibilidade de adiviio ao 

sistema de urn outro agente oxidante, que niio aqueles gerados in loco por 

meio de reayoes fotoquimicas, sendo ainda uma tecnica de facil automayiio, 

uma vez que a oxidayao se da em fluxo. 
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Como desvantagem, nao se pode alcanyar altas temperaturas hem 

como urn aumento da pressao no meio reacional, por longos periodos de 

tempo. Outro problema estit no fato das liimpadas ultravioleta perderem sua 

eficiencia quiintica ao Iongo do tempo, de urn modo nao linear, o que exige 

urn constante emprego de padroes (WANGERSKY, 1993). 

Com respeito a vida uti! da liimpada, por outro !ado, HUBER e 

FRIMMEL ( 1991), citam que, na ocasiao da redayiio de seu trabalho, 

estavam utilizando uma liimpada de media pressao de mercurio, que 

funcionava alimentada por uma corrente de 300 mA e tensao de 450 V, 

portanto com potencia de 150 watts, ja submetida a 8.500 horas de 

operayiio, por urn periodo de 5 anos, sem nada mencionarem a respeito de 

perda de eficiencia. 

2.10.3. Combustiio seca 

Nesta tecnica a amostra somente e introduzida no forno para oxidayiio 

ap6s ter sido submetida a urn processo de secagem, sendo o C02 gerado, 

levado por arraste gasoso ate o dispositivo de detecyiio e quantificayiio. 

0 processo de secagem pode ser executado por liofilizayiio, que e uma 

tecnica que consiste na remoyiio da agua contida na amostra a baixas 

temperatura e pressao. 

CHALMERS e WATTS (1972), em urn estudo visando a liofilizayiio 

de amostras de acidos orgiinicos, para posterior aplicayiio da tecnica em 

ana1ises clinicas, trabalharam em temperaturas de - 20,0 oc a - 3,6 oc e 

pressoes da ordem de 10 -3 a 10 -4 torr, obtendo recuperayoes quantitativas 

dos acidos glic6lico, oxalico, succinico, fumarico, L-maleico e citrico. 

GORDON e SUTCLIFFE (1973) utilizaram a liofilizayiio para 

posterior quantificayiio de carbono orgiinico total em amostras de agua de 

mar. A desidratayiio completa-se num periodo men or que 24 horas, podendo 
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ponSm, ultrapassar 48 horas quando o processo de liofilizatyao e aplicado 

simultaneamente a muitas amostras. 

Como altemativa ao metodo de liofilizatyao para a secagem da 

amostra, MACKINNON (1978) desenvolveu uma tecnica menos suscetivel a 

contaminatyoes que consiste na passagem de ar; purificado sobre CuO a 

900 "C, por urn dessecador isento de graxas lubrificantes, onde a amostra e 

mantida a baixa pressao, por auxilio de uma bomba de vacuo. 0 metodo 

apresentou boas exatidao e precisao para amostras sinteticas e de agua do 

mar. Porem o tempo de secagem variou entre 30 e 60 horas e a fratyao do 

carbono organico pertencente a compostos relativamente voiliteis, perdeu-se 

durante o processo de secagem. 

A desvantagem da oxidatyao da amostra seca esta exatamente no Iongo 

periodo de secagem a que a mesma tern que ser submetida previamente a 
combustao (W ANGERSKY, 1993 ). 

2.1 0.4. Oxidatyao catalitica a alta temperatura 

A oxidatyao catalitica a alta temperatura, conhecida na literatura como 

HTCO, do ingles high temperature catalytic oxidation, diferencia-se da 

oxidatyao da amostra seca, pelo fato de nao necessitar de uma secagem 

previa da amostra. Esta e injetada diretamente em urn fomo a alta 

temperatura, onde sofre o processo de oxidayao, sendo que o C02 formado 

e levado por arraste ate 0 detetor de infravermelho nao dispersivo. 

0 desenvolvimento desta tecnica tern por base o trabalho de VAN 

HALL e colaboradores ( 1963) cuja proposta envolvia a injetyao de 20 1-1L de 

amostra em urn fomo aquecido a temperatura de 950 °C, mantido sob fluxo 

de oxigenio. A necessidade de empregar-se urn volume pequeno na injes;ao, 

e justificada pelo fato da instantiinea expansao que sofre a amostra a alta 

temperatura, uma vez que 1 mL de agua no estado liquido, comportando-se 
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como gas ideal, ocuparia 5,6 litros no estado de vapor a 950 °C, o que 

geraria problemas de alta pressurizas;ao do forno. 

Mesmo empreganrlo 20 j.tL de amostra, o forno era ainda preenchido 

com asbestos e Ia de platina, de modo a impedir que a expansao da amostra 

levasse a passagem muito rapida desta pelo reator, 0 que comprometeria a 

extensao da oxidas;ao. Alem de atuar como barreira fisica, o enchimento 

desempenhava tambem as funs;oes de reservat6rio de calor e suporte para a 

interas;ao entre o oxigenio do fluxo e a materia organica presente na amostra. 

Embora esta tecnica fosse de execus;ao relativamente simples e pouco 

suscetivel a problemas de contaminas;ao de amostras e consumo de tempo 

para a geras;ao dos resultados, ela nao encontrou larga aceitas;ao. A principal 

razao disto foi que ate entao, a determinas;ao de carbona organico total era 

alvo de maior interesse por parte de pesquisadores envolvidos com trabalhos 

oceanograticos, sendo que para agua do mar, o limite de detecs;ao 

observado, de 2 mgC/L e muito alto. 

A tecnica da oxidas;ao a alta temperatura voltou a ser abordada na 

literatura por SHARP ( 1973) que aprimorando o trabalho de VAN HALL 

(1963), desenvolvendo uma tecnica oxidativa onde a injes;ao da amostra 

liquida se dava em urn forno horizontal de quartzo, mantido a temperatura 

de 950 OC. 

A tecnica pioneira, foi adicionada a utilizas;ao de 02 purificado pela 

passagem sobre asbestos contendo 5 % de Pt a temperatura de 1.000 °C. 

Uma coluna contendo perclorato de magnesia como agente desumidificador, 

posicionada entre o forno e o detetor de infravermelho nao dispersivo e urn 

catalisador a base de asbestos/platina foram tambem introduzidos. 

Do ponto de vista operacional, a tecnica exigia a troca diaria da col una 

desumidificadora e uma manutens;ao no forno, a cada 2 ou 3 dias. Quanto ao 

limite de detecs;ao, o mesmo nao e mencionado, sendo porem reportados 

valores de concentras;ao de carbona organico dissolvido em agua do mar, da 

ordem de 0,5 mg/1. 
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Em termos comparativos, a tecnica desenvolvida por SHARP ( 1973 ), 

detectava uma concentras;ao de carbono orgiinico em agua do mar, cerca de 

28 % maior do que a tecnica convencional por via umida, baseada no 

metodo de MENZEL e VACCARO (1964). Tal tendencia de maior 

quantificas;ao ja havia tambem sido observada por MACKINNON (1978), 

que detectou concentras;oes de 15 a 20 % maiores do que aquelas 

observadas atraves da oxidas;ao qui mica por via umida. 

A linha evolutiva dos metodos empregando HTCO prosseguiu com o 

trabalho de SUGIMURA e SUZUKI (1988), que utilizando urn forno vertical 

com enchimento de 6xido de aluminio contendo 3 % de platina, 

conseguirarn, em funs;ao do novo posicionamento do forno, minimizar os 

problemas de manutens;ao com referencia a deposis;ao de sais na regiao da 

injes;ao. 

0 uso de urn detetor de infravermelho nao dispersivo mais moderno e 

que trabalha Ionge do limite inferior de sua faixa de sensibilidade, 

possibilitou urn aumento na estabilidade e eliminou a operas;ao trabalhosa 

envolvida no ajuste de sensibilidade dos detetores mais antigos 

(WANGERSKY, 1993). 

No campo das interferencias, SUGIMURA e SUZUKI (1988) nao 

observaram efeito algum dos ions cloreto, sulfato e fluoreto, mesmo 

adicionados em concentras;oes dez vezes maiores que aquelas observadas em 

agua do mar. Em temperaturas maiores que 700 °C, uma interferencia 

positiva de 6xidos de enxofre foi constatada no detetor, sendo porem 

facilmente removida atraves da utilizas;ao de uma coluna comercial para 

remos;ao de SOx (Sulfix- Wako Chemicals Co. Ltd.). 

A diferens;a na quantidade de carbono orgiinico total quantificada por 

diferentes tecnicas em mesmas amostras, apesar de ja habitual para a 

comunidade cientifica, causou uma grande repercussao quando SUGIMURA 

e SUZUKI ( 1988) divulgaram que haviam obtido val ores de concentras;oes 

de carbono orgiinico em agua do mar, de 2 a 4 vezes maiores do que aqueles 

historicamente obtidos pela tecnica da oxidas;ao quimica utilizando 
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persulfato. 0 assunto tern sido amplamente discutido na literatura 

(TOGGWEILER, 1988); (HEDGES e BERGAMASCHI, 1992); (KAPLAN, 

1992); (MARTIN e FITZWATER, 1992); (OGAWA e OGURA, 1992a e 

1992b ); (TOGGWEILER, 1992) e (CHEN e W ANGERSKY, 1993 ). 

Como fruto ainda de tais controversias, foi realizado na cidade de 

Seattle, EUA, em 1991, urn encontro on de foram discutidas as tecnicas 

empregadas para a mediyao de carbono e nitrogenio em aguas naturais, 

(BERNNER et alii, 1991). Tambem foi publicado urn numero totalmente 

dedicado ao assunto, no volume 41(1993) do periodicoMarine Chemistry. 

Foi ainda publicada uma retratayao de SUZUKI (1993), onde o 

pesquisador reconhece erros no trabalho de SUGIMURA e SUZUKI ( 1988 ), 

no que diz respeito ao emprego de urn tratamento inadequado da curva de 

calibrayao, emprego de sensibilidade muito baixa para o detetor de 

infravermelho nao dispersivo, e abordagem incompleta dos valores de 

bran cos. 

Porem, apesar do desapontarnento causado na comunidade cientifica, 

a retratayao de SUZUKI ( 1993 ), deixa em aberto muitas questOes acerca das 

incertezas analiticas e nao permite negar a existencia de materia organica 

resistente a oxidayao com persulfato, sendo que os inumeros trabalhos que 

se seguiram ao de SUGIMURA e SUZUKI (1988) muitas vezes mediram 

maiores concentrayoes de carbono organico dissolvido atraves de HTCO do 

que por oxidayao qufmica empregando persulfato nao podem ser 

desconsiderados (HEDGES et alii, 1993 ). 

Dentro deste quadro de controversias, contudo, as determinayoes da 

concentrayao de carbono organico dissolvido em amostras de diferentes 

origens, utilizando o metodo da oxidayao catalisada a alta temperatura tern 

propiciado resultados iguais ou maiores aos obtidos por metodos que 

empregam a oxidayao quimica ou fotoquimica, nunca o inverso disto 

( WILLIAMS, 1993 ). A Tabela 2.1. apresenta algumas comparay5es entre 

valores de concentrayao de carbono, obtidos empregando HTCO, com 

valores obtidos atraves de outros metodos. 
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TABELA2.1. COMPARA<;AO DA TECNICA DE OXIDA<;AO 

CATALITICA A ALTA TEMPERATURA ( HTCO) 

COM UV E/OU PERSULFATO. 

AUTOR METODO TIPO DE RECUPERA<;Ao 
COMPARADO AMOSTRA EMRELA<;Ao 
COM HTCO AOHTCO(%) 

SUGIMURAe Persulfato ( I ) Aguas 36- 56 (3) 

SUZUKI ( 1988) oceiinicas ( 2 ) 

KAPLAN Persulfato ( 4) Agua de rio< 5 ) 94- 97 ( 6) 

(1992) 

KAPLAN Persulfato ( 4) Acidos hllmicos 90- 96 ( 6) 

(1992) e rulvicos 

obtidos de rio ( 5) 

MARTINe (7) Aguas 33-50(9) 

FITZWATER oceiinicas ( 8) 

(1992) 

OGAWAe Persulfato ( 1 > Aguas 74-84(6) 

OGURA ( 1992a) oceiinicas ( IO) 

ALPERIN e Persulfato ( I ) Agua intersticial 89 - 95 ( I2) 

MARTENS de sedimento 

(1993) marinho ( 11 ) 

CHENe uv (13) Aguas 63-95(15) 

WANGERSKY oceiinicas ( 14) 

(1993) 

MILLER et alii uv ( I6) Aguas 29- 67 ( I7) 

(1993) estuarinas ( 8 ) 

SHARP et alii, Persulfato ( I ) Aguas 91 (18 ) 

(1993) doces < IO) 56 ( 19) 

SHARP et alii, Persultato ( I ) Aguas 95 ( 20) 

(1993) estuarinas ( I o ) 63 ( I8) 

53 ( I9) 

SHARP et alii, Persulfato ( I ) Aguas 62 (20) 

(1993) oceiinicas ( I o ) 52 ( I8) 

29 (19) 

TUGRUL (1993) UV e Persulfato Aguas 50- 90 ( I2) 

combinados ( 2I) oceiinicas ( 1 o) 
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onde: 

( 1) metodo cllissico proposto por MENZEL e VACCARO ( 1964 ), que 

compreende a oxida\)ao da amostra, pre-acidificada e purgada com gas 

inerte para a remo\)ao do carbono inorganico, em uma ampola selada 

contendo persulfato de potassio que e colocada em estufa ou autoclave. 

Posteriormente a ampola e aberta e urn fluxo de Nz, purificado pela 

passagem atraves de urn filtro de ascarita, arrasta o COz gerado pela 

oxidayao da amostra ate urn detetor de infravermelho nao dispersivo. 

(2) amostra filtrada em membrana com porosidade de 0,4 J.!ID. 

(3) metodo proposto pe!os auto res, baseado na modifiCa\)aO do traba!ho de 

SHARP (1973). 

(4) equipamento comercial, O.I. Corp., modelo 700 TOC, com detec\)ao por 

infravermelho nao dispersivo. 

(5) amostra filtrada em membrana de fibra de vidro GF/F, com duas 

membranas sobrepostas. 

(6) equipamento comercial, marca Shimadzu, modelo TOC 5000, utilizando 

A1203 contendo 3 % de platina, como enchimento do fomo . 

(7) comparam os dados obtidos por HTCO com dados historicos de 

amostras coletadas na passagem de Drake, situtada no oceano Pacifico e 

tambem com outras provenientes do Oceano Atlantico ao Sui da Islandia, 

sem contudo explicitar a tecnica empregada. 

(8) amostra filtrada em membrana de fibra de vidro GF/F com porosidade 

nominal de 0,7 J.!ID. 

(9) equipamento comercial, Dorhmann DC-190 HTCO, operando com 

catalisador de platina, a 680 °C. 
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(10) amostra filtrada em membrana de fibra de vidro GF/C com porosidade 

nominal de I,2 f.!m. 

(II) Amostra centrifugada e filtrada em membrana de 0,45 f.!m. 

(I2) equipamento comercial, marca Shimadzu, modelo TOC 500, operando 

com AI203 contendo 3 %de platina como catalisador, a 680 °C. 

( 13) o equipamento utilizado nao 6 de linha comercial e baseia-se no 

trabalho de COLLINS e WILLIANS (1977), que utilizaram uma liimpada de 

media pressao de mercurio e 1 000 watts de potencia, para irradiar a 

amostra por 45 minutos em urn tubo de silica em espiral, sendo o C02 

gerado, detectado por urn detetor de infravermelho nao dispersivo. 

(I4) amostras filtradas em membranas de 0,45 flm. 

(15) equipamento construido pelos pr6prios auto res, que basearam-se nos 

trabalhos de SHARP (1973) e SUGIMURA e SUZUKI (1988), utilizando 

como catalisador CuO depositado sobre granulos de alumina, com opera9iio 

do fomo a temperatura de 700 °C. 

( 16) equipamento construido pelos pr6prios auto res, que basearam-se no 

trabalho de MANTOURA e WOODWARD (1993), que por sua vez, 

consistiu na introdu9ao de algumas modifica9oes no metodo de COLLINS e 

WILLIANS ( 1977). 

(17) apare1ho comercial marca Shimadzu, modelo TOC 500, operando com 

gaze de platina como agente catalisador, inserida em urn fomo a temperatura 

de 680 °C. 

(18) aparelho marca Shimadzu, modelo TOC 500, instalado em terra, 

trabalhando com amostra preservada por acidificayiio. 

(19) amostra enviada dos EUA para o Japao, para analise no Instituto de 

Pesquisas Meteorol6gicas, onde as determinayoes foram efetuadas em urn 



28 

equipamento, que emprega a oxidayao catalitica a alta temperatura, 

desenvolvido pelos pesquisadores do proprio instituto, com base no trabalho 

de SUGIMURA e SUZUKI ( 1988). 

(20) aparelho marca Shimadzu, modelo TOC 500, instalado a bordo do 

navio de coleta. 

(21) aparelho comercial marca Technicon, com detecyao colorimetrica do 

C02 liberado. 

Segundo o documento elaborado pelo subgrupo encarregado da 

discussao dos metodos de quantificayao de carbono organico dissolvido, 

durante o Congresso de Seatle, ate que uma escolha entre os diferentes 

metodos disponiveis seja feita, e prudente que as mediyoes continuem 

usando HTCO e metodos por via umida. 

Foi considerado ainda como urgente o desenvolvimento de protocolos 

que assegurem a qualidade dos dados, bern como a nomeayao de urn 

laboratorio ou agencia que prepare e certifique padroes estaveis que sirvam 

como referencia nas quantificayoes de carbono organico dissolvido 

(WILLIAMS, 1993 ). 

2.11. ANALISE POR lNJEy.AO EM FLUXO 

2.11.1. Sistemas automaticos e automatizados 

Urn dos maiores desenvolvimentos da quimica analitica nas ultimas 

tres decadas foi o aparecimento de sistemas analiticos automaticos, que 

propiciam a obtenyao de dados frente a uma intervenyilo minima do 

operador. Esta necessidade de desenvolvimento surgiu, principalmente, em 

virtude do grande numero de amilises clinicas realizadas anualmente e da 

necessidade de conclui-las em curto espayo de tempo com urn baixo custo. 
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Hoje as tecnicas automaticas e as automatizadas encontram aplicas:ao nos 

mais diversos campos do controle de processos industriais, nas 

determinas:oes rotineiras de especies no ar, agua, solo, produtos 

farmaceuticos e agricolas. 

A IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 

recomenda que seja feita uma distins:ao entre os termos automi.tico e 

automatizado. Automatico e o st~tema que nao muda seu comportamento em 

funs:ao de uma retroalimentas:ao propiciada pelo sistema monitorado; em 

contrapartida, o sistema automatizado possui a capacidade de mudar o curso 

da analise em funyaO das informayOeS obtidas durante 0 decorrer desta. 

Dentro desta classificas:ao, urn titulador acido/base que fizesse adis:oes 

de volumes constantes e que fosse continuamente proporcionando urn 

registro do volume adicionado em funs:ao do pH medido, seria urn sistema 

automatico, enquanto que urn equipamento que modificasse o volume 

adicionado em funs:ao .-ia varias:ao do pH observada para as diversas 

adis:oes, seria classificado como sistema automatizado. 

A automas:ao ou automatizas:ao de metodos analiticos deve ser 

considerada em funs:ao do numero de analises realizadas rotineiramente, ou 

seja, ponderando se, em funs:ao da maior velocidade analitica, o sistema nao 

vai ficar muito tempo ocioso. Deve ainda levar em conta o fato de que com a 

minimizas:ao da intervens:ao do operador os resultados ficam menos 

suscetiveis a falhas humanas, ocasionadas, por exemplo, por fadiga ao final 

do expediente. 

Possuem ainda os sistemas automaticos a vantagem de permtttr o 

monitoramento de fenomenos qufmicos em situas:oes onde o equilfbrio 

quimico nao foi ainda alcans:ado, uma vez que todos os tempos empregados 

nas diferentes etapas do processo sao constantes. 

Em funs:ao desta caracterfstica de constancia, se em urn sistema de 

analise 0 analito e uma especie que sofre dialise, independentemente da 

recuperas:ao obtida, o metodo sera aplicavel, uma vez que, dada a alta 
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reprodutibilidade dos tempos consumidos na sequencia de operac;oes, tem-se 

assegurado que amostras e padroes serao processados exatamente da mesma 

maneira e os fenomenos envolvidos na quantificac;ao serao observados numa 

mesma e constante extensao de tempo (SKOOG e LEARY, 1992). 

2.11.2. 0 sistema de analise por injec;ao em fluxo 

A analise por injec;ao em fluxo, mais conhecida pela denominac;ao de 

FIA, do ingles Flow Injection Analysis, tern em sua origem uma grande 

polemica quanto a quem creditar a sua criac;ao. Dois grupos de pesquisas, 

urn dinamarques, chefiado pelo Prof. Ruzicka e outro americano, do Prof. 

Stewart foram tema de muita controversia na literatura, o que comprova a 

importiincia da tecnica, uma vez que a indiferenc;a e a maneira com que 

comumente a comunidade cientifica demonstra a pequena importiincia de 

uma inovac;ao (V ALCARCEL e LUQUE de CASTRO, 1984 ); contudo, 

quem primeiro na literatura utilizou a denominac;ao Flow Injection Analysis 

foi o grupo dinamarques (RUZICKA e HANSEN, 1975). 

Em geral, o processo de analise quimica por injec;ao em fluxo 

continuo, pode ser dividido em quatro partes: 

• propulsao dos fluidos 

• injec;ao da amostra 

• reac;ao 

• detecc;ao (REIS et alii, 1989). 

A ideia central da analise por injec;ao em fluxo e manter em fluxo 

continuo e uniforme urn fluido carregador, que pode ser inerte ou reativo, 

bern como reagentes, que ap6s urn determinado percurso hidraulico, no qual 

podem ser inseridos os mais diversos dispositivos, sao levados ate urn 

detetor. 
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Por interm6dio de urn aparato denominado de injetor, a amostra 6 

inserida no fluxo carregador com o qual pode reagir, ou simplesmente ser 

transporrada ate uma confluencia onde encontre urn reagente, que em 

contato com o analito, ocasiona a formayiio de uma esp6cie quimica passive! 

de detecyiio. 

A propulsiio dos fluidos, se da por interm6dio de uma bomba 

peristilltica equipada com tubos de material polim6rico flexivel. E importante 

que a bomba possua torque e numero de roletes adequados para a 

manutenyiio de vaziio constante, sem pulsayoes que possam comprometer a 

perfeita reprodutibilidade do intervalo de tempo consumido entre a inclusiio 

da amostra no fluxo e sua chegada no sistema de detecyiio. 

A injeyiio da amostra pode ser efetuada por meio de valvulas de 

varias vias que sofrem comuta9iio frente a urn acionamento el6trico ou 

atrav6s de injetores manuais, que uma vez movidos de posi9iio, propiciam a 

inseryiio de volumes constantes da amostra no fluxo. 

A reayiio ocorre durante o percurso entre o injetor e o sistema de 

detecyiio. Nos casos em que este tempo niio 6 Iongo o suficiente para que a 

rea9iio se processe numa extensiio tal que !eve a forma9iio de uma 

quantidade quantificavel da esp6cie em que o analito 6 detectilvel, o percurso 

pode ser aumentado pela inseryilo de bobinas de tubo em espiral. Tais 

bobinas podem tamb6m ser utilizadas para melhorar as condiyoes de 

mistura da amostra com os reagentes. 

0 sistema de detecyiio pode empregar as mais variadas t6cnicas, como 

condutimetria, espectrofotometria UV/visivel, potenciometria, espectroscopia 

de absor9iio atomica ou outros detectores que possam vir a ser adaptados ao 

sistema. 

Em resumo, o objetivo da t6cnica FIA 6 transformar operay5es 

analiticas discretas em continuas, minimizando assim o tempo de analise. 

Uma discussiio mais extensa, quanto a origem, principios te6ricos e 

aplicayoes da t6cnica, poderia tornar-se tediosa, sendo ao mesmo tempo 
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desnecessaria, ja que e facilmente encontrada na literatura em obras como as 

de VALCARCEL e LUQUE de CASTRO (1984), SKOOG e LEARY (1992) 

e CHRISTIAN (1994), onde artigos detalhados da evolu9ao da analise por 

injC9ao em fluxo, publicados principalmente nos periodicos Analytical 

Chemistry e Analitica Chimica Acta, no decorrer das decadas de 70 e 80, 

sao citados. 

3. METODOLOGIA 

Esta metodologia descreve os preparativos e etapas para que o sistema 

de analise por inje9a0 em flUXO proposto, COm reator para a oxida9a0 da 

amostra em fluxo fosse otimizado e posteriormente comparado ao 

equipamento co mercia! marca Shimadzu, modelo TOC 5000. 

3.1. INSTRUMENTOS E MATERIAlS UTILIZADOS 

3 .1.1. Equipamento para quantifica9ao de carbono por oxida9ao catalitica 

a alta temperatura 

Para quantifica9ao de carbono por oxida9ao catalitica a alta 

temperatura (HTCO) foi utilizado como referencia urn equipamento marca 

Shimadzu, modelo TOC 5000, com detec9ao de C02 por meio de urn 

detetor de infravermelho nao dispersivo permitindo a quantifica9ao de 

carbono total, inorgiinico e orgiinico conforme as etapas a seguir descritas: 

3.1.1.1. Quantifica9ao do teor de carbono total: 0 equipamento possui urn 

forno preenchido com catalisador de platina suportado em esferas de 

alumina, que opera a 680 °C, sob urn fluxo carregador de 150 mL/min de ar 

de alta pureza, isento de C02 que e removido pela passagem em urn filtro de 

ascarita. 
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No forno, urn volume de amostra menor ou igual a I 00 J!L e injetado 

e o carbono nas formas organica e inorganica, e transformado em C02, que 

e arrastado para fora do forno pelo fluxo de ar puro, sendo introduzido na 

cela do analisador de C02 por infravermelho nao dispersivo. 0 sinal do 

analisador gera urn pico cuja area e calculada pelo processador de dados. 

Como a area do pico e proporcional a concentra~ao de carbono total 

da amostra, a mesma pode ser calculada atraves de uma curva de calibra~ao 

gerada antes da inje~ao da amostra e que fica armazenada na memoria do 

equipamento. 

3.1.1.2. Quantifica~ao do teor de carbono inorganico: urn volume maximo 

de 250 J!L e injetado e levado por intermedio do gas de arraste ate uma 

camara de rea~ao, onde o gas e borbulhado na forma de minusculas bolhas 

em uma solu~ao acidificada com acido fosf6rico. Nestas condi~oes, somente 

as tormas inorganicas de carbono sao transformadas em C02, que e levado 

ao detetor de infravermelho nao dispersivo, ocorrendo a quantifica~ao de 

carbono inorganico, de maneira anidoga a citada anteriormente para carbono 

total. 

3.1.1.3. Quantifica~ao do teor de carbono orglinico: A concentra~ao de 

carbono orglinico total, e obtida pela subtra~ao do valor da concentra~ao de 

carbono inorganico, do valor obtido para a concentra~ao de carbono total. 

3.1.2. Constituientes do equipamento para analise por inje~ao em fluxo 

3 .1.2.1. Bomba peristaltica marca Ismatec, modelo MS Reglo de quatro 

canais e 6 roletes, com possibilidade de sele~ao de 100 diferentes 

velocidades. 

3.1.2.2. Injetor de amostras, duas celas de permea~ao de gases providas de 

membrana de teflon, construidos em acrilico e uma cela de condutividade 

construida em nylon, teflon e a~o inoxiditvel de acordo com recomenda~oes 

descritas em trabalhos previos do grupo de quimica analitica do Instituto de 
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Quimica da UNICAMP (PASQUINI e FARIA, 1987); (FARIA e 

PASQUINI, 1991); (JARDIM et alii, 1990); (GUIMARAES, 1990). 

3.1.2.3. Uimpada UV germicida de 6 Watts de potencia, marca Sankio 

Denki. 

3.1.2.4. Condutivimetro marca Micronal, modelo B 330 , com saida para 

registrador. 

3.1.2.5. Registrador potenciometrico marca ECB, modelo RB 201, com 

fundo de escalade 10 a 500 m V. 

3.1.2.6. Tubos de vyton para instalayao na bomba peristaltica. 

3.1.2.7. Tubos de teflon para o reator e demais ponto dos sistema onde 

existe contato com a soluyao oxidante. 

3.1.2.8. Tubos de PVC para OS fluxos de agua destilada e descarte de 

liquidos. 

A montagem do sistema FIA, teve por base os trabalhos de 

PASQUINI e FARIA (1987) e FARIA e PASQUINI (1991) concebidos 

originalmente para a detecyao condutimetrica de amonia e os de JARDIM e 

colaboradores ( 1990) e ( GUIMARAES, 1990) para detecyao condutimetrica 

de C02. 

3.2. SOLU<;6ES UTILIZADAS 

3.2.1. Soluyoes utilizadas na operayao do equipamento marca Shimadzu, 

modelo roc 5000 
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3 .2.1.1. Soluyiio estoque de carbo no total, com concentrayiio de 

1.000 mgCIL preparada pela dissoluyiio de 2,125 g de biftalato de potassio 

p.a., seco em estufa a 110 oc por 2 horas, em urn litro de agua destilada. 

3.2.1.2. Soluyiio estoque de carbono inorganico, com concentrayiio de 1.000 

mgCIL, preparada pela dissoluyiio de 3,500 g de bicarbonato de s6dio p.a., 

seco em estufa a 110 oc por 2 horas e 4,410 g de carbonato de s6dio p.a. 

seco a 270 - 290 OC por 1 hora, em urn litro de agua destilada desaerada. 

3.2.2. Soluyoes utilizadas na operayiio do sistema FIA 

3 .2 .2 .I. Soluyiio padriio de carbo no inorganico, com concentrayiio de 

100 mmolC/L, ou seja, 1.200 mgC/L, preparada pela dissoluyiio de 10,600 

g de carbonato de s6dio p.a., seco a 270 - 290 oc por 1 hora, em urn litro de 

agua destilada desaearada. 

3.2.2.2. SoluyiiO acida de persulfato de potassio, preparada pela dissoluyiiO 

de 4,05 g do sal p.a. em urn litro de agua destilada acidificada pela adi9iio de 

5,5 mL de acido sulrurico concentrado p.a., de modo a se obter uma soluyiio 

15 mmol/L em persulfato de potassio e 100 mmol/L em acido sulrurico. 

3.2.2.3. SoluyiiO 0,2 mol!L em acido sulfurico, preparada pela diluiyiiO de 

5,5 mL do produto p.a. concentrado em urn litro de agua destilada. 

3.2.2.4. Soluyiio de edta com concentrayiio 100 mmol/L em carbono 

organico, preparada pela dissoluyiio de 3,7224 g do produto p.a., seco em 

estufa a 120 OC por duas horas, em urn litro de agua destilada. 

3.2.2.5. Soluyiio contendo 1.000 mg/L de ions Ag+, preparada pela 

dissoluyiio de 1,57 g de nitrato de prata p.a., seco em estufa por duas horas a 

105 °C, em urn litro de agua destilada. 



36 

3.2.2.6. Solus:ao contendo 1.000 mg/1 de ions Cd2+, preparada pela 

dissolus:ao de 1,63 g de cloreto de cadmio seco em estufa a 105 °C por duas 

horas, em 1 litro de agua desti1ada. 

3.2.3. Solus:oes e amostras utilizadas tanto na operas:ao do equipamento 

marca Shimadzu modelo TOC 5000 quanto no sistema FIA 

3.2.3.1. Solus:ao de cafeina, com concentras:ao 100 mmoi!L em carbono 

organico, preparada pela dissolus:ao de 2,4274 g do produto p.a., seco em 

estufa a 120 oc por duas horas, em urn litro de agua destilada. 

3.2.3.2. Amostras de agua do Lago da FEAGRI-UNICAMP. 

3.2.3.3. Amostras de agua do Lago da FEF-UNICAMP. 

3.2.3.4. Amostras de agua do C6rrego Pis:arrao. 

3.2.3.5. Amostras de agua do C6rrego Anhumas. 

3.2.3.6. Amostras de agua do Rio Jundiai. 

3.2.3.7. Amostras de agua do Rio Atibaia. 

3.2.3.8. Amostras de agua de Esgoto Domestico. 
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4. RESULT ADOS 

Os resultados obtidos, visando a otimizat;:iio do sistema de analise por 

injet;:iio em fluxo proposto, bern como sua efetiva aplicat;:iio a amostras reais 

visando sua validat;:ao frente ao equipamento comercial marca Shimadzu, 

modelo TOC 5000 seriio apresentados. 

4.1. OTIMIZA~AO DA CONS1RU~AO E OPERA~AO DO 
SISTEMAFIA 

As seguintes etapas foram cumpridas para que fossem estabelecidas 

condit;:oes tais de operat;:ao do sistema, que otimizassem a estabilidade da 

linha base do registro grafico dos sinais, bern como permitissem a 

maxtmtzat;:iio da recuperat;:iio de carbono orgiinico, medido frente ao 

levantamento previo de uma curva de calibrat;:iio utilizando carbono 

inorgiinico. 

4.1.1. Definit;:iio entre a montagem do sistema FIA em linha {mica e em 

confluencia 

A montagem do sistema FIA em confluencia, apresentada na 

Figura 4.1, se diferencia da montagem em linha i.mica, apresentada na 

Figura 4.2, pelo fato de que no primeiro caso, a amostra e injetada em urn 
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fluxo carregador que posteriormente junta-se ao fluxo que transporta os 

reagentes, enquanto que no sistema em linha (mica a amostra e injetada 

diretamente no fluxo de reagentes. 

s 
) 

REG 

RES 

CD 

D INJ 

8 
A 

D 

FIGURA 4.1. MONT AGEM DO SISTEMA FIA EM CONFUJENCIA 

s 
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~0a2-/H+ 

§ 
D INJ 

8 
A 

D 

FIGURA 4.2. MONTAGEM DO SISTEMA FIA EM LINHA UNICA 
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onde: 

B : Bomba perista.ltica 

S : Sentido de rotayiio da bomba peristaltica 

A : Captayiio da amostra 

INJ : Injetor de amostra 

RES : Coluna contendo resina mista de troca ionica 

UV : Fonte de luz ultravioleta (liimpada UV germicida) 

R : Reator constituido por urn tubo de teflon enrolado a fonte de luz UV 

CD : Cela de difusiio de gas 

CC : Cela de condutividade 

REG : Registrador potenciometrico 

D : Descarte 

Para maior clareza, o funcionamento do injetor manual 6 mostrado na 

Figura 4.3. 

D A 

CA PA 

Al 

FIGURA 4.3 INJETOR MANUAL 

( EXTRAIDO DE REIS et alii, 1989 ) 
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on de, 

D : Descarte 

A : Amostra 

CA : Fluxo carregador de amostra 

PA : Percurso analitico ( onde irilo ocorrer as reay5es e detecyilo) 

L : Alya de amostragem 

AL : Alavanca de comutayilo do injetor 

0 sistema e montado de modo a que a amostra passe antes pelo 

injetor do que pela bomba, 0 que e importante para prover urn rapido 

carregamento da alya de amostragem e propiciar economia de amostra. A 

area achureada indica a outra posiyilo de repouso da barra central, as linhas 

descontinuas as passagens intemas e as setas o sentido do fluxo. 

Ambas as montagens, em linha {mica e confluencia, baseiam-se na 

passagem das formas de carbono inorgiinico a c~ em meio acido seguida 

pela permeayilo do C02 atraves da membrana da cela de difusilo, ate o fluxo 

de agua destilada desionizada, onde ocorre a formayilo de ions HC03 - e 

ions H + com conseqilente incremento na condutividade. Tais fenomenos 

silo mostrados pelo equilibrio: 

c~ + Hp (-(-) + HCO-
3 (4.1) 

Uma representayilo esquem:itica da cela de difusao, tam bern chamada 

de cela de permeayilo, bern como os fenomenos que levam a urn incremento 

da condutividade monitorada silo apresentados na Figura 4.4. 
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FIGURA4.4. REPRESENTAyAO DA PERMEAc;Ao DO co2 E 

FORMAc;Ao DE IONS HCo3- E H + DENTRO DA 

CELA DE DIFUSAO. 

0 teste foi conduzido utilizando-se uma soluyiio 0,2 mol!L em H2S04 

e soluy5es de carbonato de sodio nas concentrayoes 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 

5,0 mmoi!L preparadas a partir da diluiviio adequada da soluviio estoque 

1 00 mmoi!L, com agua destilada desaerada. 

A concentrayiio do acido sulfurico foi escolhida, com base nos 

trabalhos de JARDIM e colaboradores (1990) e GUIMARAES (1990) em 

funyiio de prover uma concentrayiio de ions H + que efetivamente deslocasse 

o equilibrio do sistema carbonato para a formayao de C02. 

No sistema em linha (mica, mostrado na Figura 4.2, a amostra e 
injetada diretamente no fluxo carregador de acido sulfurico, enquanto que no 

sistema em confluencia, a inje9iio da amostra e efetuada em fluxo de agua 

destilada, que posteriormente junta-se ao fluxo de acido sulfurico. 

Nas duas montagens houve a preocupayiio de que as vazoes em 

ambos os !ados da cela de difusao, fossem aproximadamente as mesmas, 
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para evitar rompimentos da membrana de teflon, sendo escolhida a vaziio de 

1,8 mL!min para cada caso. 

Na montagem em confluencia, foi necessario utilizar urn tubo de 

diiimetro maior para compensar a junyiio dos tubos de fluxo carregador e 

acido em urn unico fluxo. Tal procedimento exigiu que a velocidade da 

bomba fosse convenientemente reduzida para manter a vaziio em 1,8 ml/min. 

Por tratar-se de urn teste que visava comparar a estabilidade da linha 

base e a reprodutibilidade do sinal gerado para repetiy5es de injey5es de 

padroes, a liimpada do reator foi mantida desligada. 

0 tamanho do reator foi arbitrado em funviio de urn teste com tubos 

de teflon disponiveis de tamanhos menores que 1 metro ate 4 metros, onde 

verificou-se que para vazoes de trabalho variando de 1,5 a 2,0 mL!min, a 

utilizayiio de 1,25 m nao ocasionava dispersiio da amostra no sistema a 

ponto de comprometer a qualidade do sinal grafico obtido. 

Uma representayiio esquematica do reator e apresentada na Figura 4.5 

e os dados gerados pelas duas montagens, sao mostrados na Tabela 4 .1. 

Iampada lN 

tubo de teflon 

alimentaoriio saida 

FIGURA4.5. ESQUEMA DO REA TOR PARA FOTO-OXIDA<;AO 

DE MATERIA ORGANICA 
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TABELA4.1. COMPARAQAO ENTRE AS MONTAGENS EM 

LINHA UNICA E EM CONFLUENCIA PARA 0 

SISTEMAFIA 

' CONFLuENCIA LINHAUNICA 

C inorgamco altura dos coeficiente de altura dos coeficiente de 

nunol/L sinais (nun) variayao (%) * sinas (nun) variayao ( %) 

0,5 14,3 2,0 8,7 6,7 

1,0 22,0 2,4 14,5 3,4 

2,0 36,3 0,8 25,0 2,0 

3,0 47,3 0,6 34,7 3,0 

5,0 64,0 0,8 50,3 2,9 

* coeficientes obtidos para tres injey5es de arnostra 

A linearizayiio da curva obtida pela representayiio gnifica do sinal 

gerado em funyilo da concentrayilo utilizada silo obtidas pela utilizayilo do 

logaritmo neperiano dos valores. Na Figura 4.6, tem-se as curvas de 

calibrayilo para as montagens em confluencia e linha unica, a partir da 

representayilo de In [ C inorganico ] ( mmol/L ) em funyilo de In h ( mm ). 
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In [ C inorgilnico ] 

FIGURA4.6. CURVAS DE CALIBRA<;AO PARA AS 

MONTAGENS DO SISTEMA FIA EM LINHA UNICA 

E CONFLuENCIA 

A linha tracejada representa a montagem em linha (mica e a linha 

cheia a montagem em confluencia, com coeficientes de correlayiio iguais a 

0,9995 e 0,9999 respectivamente. 

Com base nos fatos de que amQ<>s os coeficientes de corre!ayao sao 

muito bons e apresentam uma diferenya muito pequena e que os coeficientes 

de variayiio observados para a montagem em confluencia sao maiores que os 

obtidos para a montagem em linha (mica, optou-se pela adoyiio desta ultima 

para o prosseguimento do trabalho. 
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4 .1.2. Otimizayiio da concentrayao de persulfato de potassio presente 

na soluyiio oxidante 

Baseando-se na conclusao de AIKEN (1992), de que em urn sistema 

de oxidayiio quimica em ampola selada, a concentrayiio molar de ions 

persulfato deve ser 10 vezes maior que a concentrayiio de carbono presente, 

foi efetuado urn teste explorat6rio com uma soluyiio 83 mmoi/L em 

persulfato de potassio (22,5 giL) e 0,2 mmol/L em acido sulfurico, o que 

dentro desta 6tica permitiria uma quantificayiio maxima de carbono organico 

igual a 10 mg!L. Contudo, utilizando-se a montagem da linha FIA em linha 

unica, com diferentes vazoes e reator de teflon com 1 ,25 m e volume de 

0,90 cm3, constatou-se ser inviavel a obtenyiio de uma linha base estavel no 

registro grafico dos sinais obtidos. 

Com este primeiro balizamento a concentrayilo de persulfato de 

potassio foi sucessivamente reduzida ate chegar-se a uma faixa otimizada de 

concentrayiio, variando entre 5 e 25 mmol/L, que e avaliada na Tabela 4.2, 

em montagem de linha unica, reator de 1,25 m e volume de 0,90 cm3, 

operando com vazao de 1,3 mL!min. 

Uma soluyiio de cafeina com concentrayiio de carbono organico, 

determinada no equipamento Shimadzu TOC 5000, igual a 23,8 mg!L foi 

empregada para verificayao da recuperayilo relativa de carbono organico do 

sistema FIA, utilizando as so!uy5es de diferentes concentray5es de 

persulfato de potassio. 
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TABELA4.2 ESCOLHADACONCENTRA<;AO DE PERSULFATO DE 

POTASSIO A SER UTILIZADA 

KzSzOg Cone. esperadas Cone. obtidas reeuperatyiio 

(mmoVL) C organico (m_g,'I;J_ C orgilnieo (mg/L) (%) 

5 23,8 16,1 68 
---·-

15 23,8 16,6 70 

25 23,8 16,2 68 

Coeficientes de variatyiio de 2 % sao utilizados como criterio de 

rejeityiio tanto no equipamento comercial quanto no sistema FIA, para 

medidas realizadas no minimo em duplicata no primeiro e pelo menos em 

triplicata no segundo, sendo que o valor calculado para a recuperatyiio de 

carbono orgiinico encerra o erro de ambos os metodos utilizados. 

Frente ao quadro descrito, embora niio existam diferens;as 

significativas para as recuperatyoes observadas para as diferentes 

concentras;oes de persulfato de potassio, a linha base do registro gnifico 

obtido quando utilizou-se a solus;iio 25 mmol/L niio apresentou a mesma 

estabilidade que as duas outras concentratyoes. Uma vez que os registros 

obtidos para as concentratyoes de 5 e 15 mmol/L apresentavam a mesma 

qualidade, optou-se pelo uso da solus;iio 15 mmol/L em persulfato de 

potassio e 0,2 mol/L em acido sulfurico. 

Urn teste previo, empregando uma solutyiio 10 mmol/L em persulfato 

de potassio e 0,2 mol/L em acido sulfurico, para verificar a recuperas;iio de 

carbono em padroes com eoneentratyiio de carbono orgiinico variando entre 

6 e 60 mg/L, preparados a partir da diluityiio adequada de uma solus;ao 

estoque de edta, 100 mmoi/L em earbono orgiinieo, mostrou os seguintes 

valores de concentratyiio, que silo apresentados na Tabela 4.3. 
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TABELA 4.3 AVALIA<;Ao DA RECUPERA<;AO DE CARBONO 

ORGANICO EM SOLU(OES DE edta, FRENTE A 
CUR VA PADRAO DE CARBONO INORGANICO. 

Concentrac;:oes esperadas Concentrac;:oes obtidas Recuperac;:ao 

C orglinico (mg/L) C orglinico (mg/L) (%) 

6,0 5,3 88 

12,0 10,9 91 

18,0 17,8 99 

24,0 21,6 90 

36,0 36,7 102 

60,0 59,4 99 

A recupera9ao foi inferida frente a uma curva preparada pela injeyao 

de solu9oes padrao de carbono inorganico com valores de concentrayao 

iguais a 6; 12; 18; 24; 36 e 60 mg!L, preparadas pela diluiyao adequada de 

uma soluyao estoque 100 mmoi!L em ions carbonato, nas mesmas condiy5es 

em que foram injetadas as amostras de carbono inorganico. 

A manuten9ao dos niveis de recuperayao mesmo nas concentray5es 

mais altas, demonstra que o valor de 1 0 mmoi!L para a concentrayao de 

persulfato de potassio nao coloca este reagente como limitante na reayao de 

oxidayao, o que permite, em associa9ao as observa9oes ja efetuadas com 

respeito a estabilidade de linha base e recuperayao de carbono organico 

presente na soluyao de cafeina, adotar com seguran9a a solu9ao oxidante 

composta por persulfato de potassio em concentrayao igual a 15 mmoi!L e 

acido sulfUrico 0,2 moi!L. 

Visando a obtenyao de uma linha base mais estavel, as bolhas de gas 

formadas durante o processo de digestao foram removidas antes que o fluxo 

de persulfato em meio acido adentrasse a cela de permeayao, atraves da 

passagem previa deste por uma primeira cela de permeayao em que urn dos 

!ados da membrana de teflon fica em contato com a atmosfera, para onde as 
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bolhas sao permeadas. Esta montagem definitiva do sistema e apresentada 

na figura 4.7. 

s REG 

~0 ~ RES 

C02 

S20t/H+ 

~ 
INJ 

B uv 
A 

D 

FIGURA 4.7. MONTAGEM DEFINITIVA DO SISTEMA FIA, COM 

DUAS CELAS DE DIFUSA.O 

on de: 

B : Bomba perist8Jtica 

S : Sentido de rota~ao da bomba peristaltica 

A : Captas;ao da amostra 

INJ : Injetor de amostra 

RES : Col una contendo resina mista de troca ionica 

UV : Fonte de luz ultravioleta ( liimpada UV germicida ) 

R : Reator contituido por urn tubo de teflon enrolado a fonte de luz UV 

CD I : Cela para remos;ao de bolhas 

CD 2 : Cela de difusao de gas 

CC : Cela de condutividade 

REG : Registrador potenciometrico 

D : Descarte 
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Tal procedimento de remoyilo em nada compromete as determinayoes, 

o que p6de ser verificado pelo alto grau de correlayilo obtido para as curvas 

padrao levantadas no decorrer do trabalho, na maioria das vezes superior a 

0,9900. 

4.1.3. Otimizayilo da vazao de trabalho 

Alguns testes preliminares, mostraram que vazoes men ores que I ,8 

mL!min poderiam ser viaveis sem comprometimento do sinal gerado, 

aumentando assim o tempo de exposiyilo da amostra a luz ultravioleta. Esta 

observayi:io que levou inclusive a utilizas;ao de uma vazao de 1,3 mL!min no 

teste 4.1.2, motivou a execuyi:io do presente ensaio comparativo de 

recuperayi:io de carbono organico em amostras padrao de cafeina, para 

diferentes vazoes. 

Os resultados obtidos para vazoes de 1,0; 1,1; 1,2 e 1,3 mL!min, com 

o sistema FIA operando com uma soluyilo oxidante de concentrayoes 

15 mmol/L em persulfato de potassio e 0,2 mol/L em acido sulfurico sao 

apresentados na Tabela 4.4. 

TABELA4.4 ESCOLHA DA VAZAO PARA OPERA<;Ao DO 

SISTEMAFIA 

V azilo utilizada Cone. esperadas Cone. obtidas Reeuperayilo 

(mUmin) C orgiinieo (mg/L) C orgiinieo (mg/L) _{%) 

1,0 23,8 17,4 73 
--

1,1 23,8 17,3 73 

1,2 23,8 17,9 75 
-

1,3 23,8 17,2 72 

Frente as diferenyas nao significativas na ordem dos valores de 

recuperayilo, a escolha pela vazao de 1,2 mL!min foi efetuada pelo fato desta 
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vazao propiciar urn registro gnifico dos sinais com maior estabilidade da 

linha base que as vaz6es menores, e de qualidade semelhante ao obtido com 

a vaziio de 1,3 mL!min, porem permitindo urn maior contato da amostra 

com a fonte uv que esta ultima. 

4.1.4. Otimizayiio do volume do reator 

Alguns reatores, maiores que ode 1,25 m foram testados, com intuito 

de verificar a possibilidade de urn incremento no tempo de contato da 

amostra com a fonte emissora de luz ultravioleta. 

0 comprometimento do sinal grilfico gerado bern como a recuperayiio 

de carbono organico na soluyiio de cafeina anteriormente utilizada foram 

avaliadas para reatores de 1,25; 1,40; 1,50; 1,70 e 1,90 m, com volumes de 

0,90; 1,01; 1,08; 1,22 e 1,37 cm3 respectivamente. A vazao de trabalho foi 

de 1,2 mL!min, conforme indicado pelo teste 4.1.3. Os dados sao 

apresentados na tabela 4.5. 

T ABELA 4.5 ESCOLHA DA DIMENSAO DO REA TOR A SER 

UTILIZADO NO SISTEMA FIA 

Volume do reator Cone. esperada Cone. obtida Recuperayiio 

(cm3) C orgilnico (mg/L) C organico (mg/L) (%2 
·-

0,90 23,8 17,9 75 
_,,. 

1,01 23,8 18,1 76 
--···--

1,08 23,8 17,9 75 
. 

···~ 

1,22 23,8 17,8 75 
------

1,37 23,8 18,0 76 

Como nao foram observadas diferenyas significativas para os diversos 

valores de recuperayiio obtidos, mais uma vez utilizou-se o criterio de 
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maximizar-se o tempo de retenyiio hidniulica no interior do reator, sem 

porem comprometer a qualidade do sinal grafico obtido. Seguindo este 

raciocinio, o reator de 1,50 m, com volume de 1,08 cm3 foi adotado. 

4.1.5. VerificayiiO do efeito catalitico dos ions prata e cadmio e da adiyiiO 

de H202 

0 efeito catalitico dos ions prata sobre reas;oes de oxidayiio 

empregando ions persulfato ha muito tempo e mencionado na literatura 

(HOUSE, 1961); (GOULDEN e BROOKSBANK, 1975). A possibilidade de 

emprego de outros metais de transiyiio tambem e citada (PEYTON, 1993). 

Com base nestas informas;oes, 1 mL de solus;oes contendo 

1.000 mg!L de ions Ag + e 1.000 mg!L de ions Cd 2+ foram adicionados a 

100 mL de esgoto domestico recem coletado e filtrado em membrana GF/C. 

A adis;ao de 1 mL de per6xido de hidrogenio a 100 mL da mesma 

amostra filtrada de esgoto domestico teve tambem seu efeito observado. 

Tempos de contato de 30 minutos entre as substancias adicionadas e a 

amostra foram rigorosamente observados. Uma amostra sem adis;ao alguma 

foi utilizada como controle e submetida a analise no comeyo e no final do 

teste. Os resultados sao apresentados na Tabela 4.6. 
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TABELA4.6 AVALIA<;AO DOS EFEITOS DAADI<;AO DE IONS 

PRATA, CADMIO E H202 

ADI<;Ao (C1TOTAL (C 1 INORG. (C 1 ORG. 

(mg!L) (mg!L) (mg!L) 

controle 101 44 57 

(tempo zero ) 

ions Ag+ 86 44 42 

( 10 mg/L) 

ions cct2+ 103 44 58 

( 10 mg/L) 

H202 46 44 2 

( 0,3%) 

controle 100 44 56 

( ap6s 64 min. ) 

0 Cd
2
+ aparentemente niio apresenta efeito catalitico sobre a rea9iio 

de oxida9iio, enquanto que o per6xido de hidrogenio e Ag + levam a a! gum 

tipo de inibi9iio. Frente a ausencia de incremento na quantidade de carbono 

detectada, optou-se pela niio utiliza9iio de catalisadores. 

4.2. COMPARA<;AO DO SISTEMA FIA PROPOSTO, COM 0 

EQUIPAMENTO SHlMADZU TOC 5000, UTILIZANDO 

AMOSTRAS DE RIOS, LAGOS E ESGOTO DOMESTICO 

As amostras foram coletadas no periodo compreendido entre 19/07/94 

e 05/08/94, nos rios Jundiai e Atibaia, nos c6rregos Pi9arriio e Anhumas, 

nos lagos da FEAGRI-UNICAMP e FEF-UNICAMP e ainda na Esta9ao 

Depuradora de Esgotos do Cambui, pertencente a SANASA, previamente 

ao gradeamento. 

Todas as amostras foram filtradas em filtros de fibra de vidro, 

Whatman GF/C, calcinados a 550 "C por 1 hora, de modo a evitar que os 
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resultados sofressem variaryao devido a amostragem nao reproduzivel de 

material particulado, bern como contaminaryao das amostras por substancias 

organicas que eventualmente estivessem presentes nas membranas filtrantes. 

As amostras foram submetidas a analise por via umida no sistema FIA 

e por oxidaryao catalitica a alta temperatura, no equipamento marca 

Shimadzu, modelo TOC 5000, montados !ado a !ado, imediatamente ap6s a 

coleta e filtrayilo, de modo a evitar a variaryao analitica que pudesse ocorrer 

devido a estocagem das amostras. Os resultados obtidos sao apresentados 

nas Tabelas 4.7 a 4.13 

TABELA4.7 AMOSTRAS DE AGUADO LAGO DA FEAGRI

UNICAMP 

TOC 5000 FIA % RECUPERA<;Ao 

* 
DATA CTD CID CODi CTD CID CODi CTD CID CODi 

25/07 8,6 5,0 3,6 7,3 5,1 2,2 85 102 61 

26107 23,2 4,7 18,5 24,0 4,7 19,3 103 100 104 

28/07 33,7 4,9 28,8 33,5 4,7 28,8 99 96 100 

02/08 7,2 5,3 1,9 6,3 4,8 1,5 88 91 79 

05/08 11,4 5,1 6,3 10,4 4,4 6,0 91 86 95 

* % de recuperaryao em relaryao ao valor obtido no Shimadzu TOC 5000, 

usado como referencia. 0 mesmo vale para as tabelas 4.8 a 4.13. 
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TABELA4.8 AMOSTRAS DE AGUA DO LAGO DA FEF

UNICAMP 

TOC 5000 FIA % RECUPERA<;:AO 

DATA CTD CID" CODi CTD CID CODi CTD CID CODi 

25/07 25,2 10,2 15,0 24,7 12,4 12,3 98 122 82 

26/07 22,2 10,7 11,5 22,1 10,7 11,4 100 100 99 

28/07 18,5 11,2 7,3 17,7 10,7 7,0 96 96 96 

02/08 23,7 11,0 12,7 22,3 12,5 9,8 94 114 77 

05/08 19,2 12,3 6,9 18,4 12,2 6,2 96 99 90 

TABELA 4.9 AMOSTRAS DE AGUADO CORREGO PI<;ARRAO 

TOC 5000 FIA % RECUPERA<;AO 

DATA CTD CID CODi CTD CID CODi CTD CID CODi 

19/07 80,2 25,8 54,4 77,0 27,4 49,6 96 106 91 

22/07 102,4 36,4 66,0 95,6 32,4 63,2 93 89 96 

28/07 60,4 19,6 40,8 58,8 21,8 37,0 97 111 91 

02/08 88,8 36,8 52,0 81,6 38,4 43,2 92 104 83 

05/08 94,4 24,8 69,6 92,4 24,4 68,0 98 98 98 
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T ABELA 4.10 AMOSTRAS DE AGUA DO CORREGO ANHUMAS 

TOC 5000 FIA % RECUPERA<;AO 

DATA CTD CID CODi CTD CID CODi CTD CID CODi 

19/07 46,4 11,9 34,5 44,8 16,1 28,7 97 135 83 

22/07 36,5 11,9 24,6 36,1 15,1 21,0 99 127 85 

28/07 20,2 5,9 14,3 20,1 4,9 15,2 100 83 106 

02/08 64,4 11,8 52,6 62,4 13,4 49,0 97 114 93 

05/08 25,6 11,7 13,9 24,4 14,3 10,1 95 122 73 

TABELA 4.11 AMOSTRAS DE AGUADO RIO JUNDIAi 

TOC 5000 FIA % RECUPERA<;AO 

DATA CTD CID CODi CTD CID CODi CTD CID CODi 

19/07 37,8 19,4 18,4 34,1 18,3 15,8 90 94 86 

22/07 63,4 26,0 37,4 56,2 22,8 33,4 89 88 89 

25/07 25,8 9,8 16,0 25,6 10,0 15,6 99 102 98 

26/07 34,2 11,4 22,8 32,8 12,0 20,8 96 105 91 

02/08 212,8 20,8 192,0 207,2 19,6 188,0 97 94 98 
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T ABELA 4.I2 AMOSTRAS DE AGUADO RIO ATIBAIA 

TOC 5000 FIA % RECUPERA<;AO 

DATA CTD CID CODi CTD CID CODi CTD CID CODi 

I9/07 9,6 4,4 5,2 7,7 4,5 3,2 80 I02 68 

22/07 9,8 5,6 4,2 8, I 5,0 3, I 83 89 74 

25/07 8, I 4,0 4, I 7,7 4, I 3,6 95 I03 88 

26/07 8,4 4, I 4,3 7,9 4,3 3,6 94 I05 84 

28/07 I0,2 4,5 5,7 10,0 4,5 5,5 98 IOO 96 

TABELA 4.13 AMOSTRAS DE ESGOTO DOMESTICO 

TOC 5000 FIA % RECUPERA<;AO 

DATA CTD CID CODi CTD CID CODi CTD CID CODi 

22/07 I29,6 28,4 IOI,2 114,8 27,6 87,2 89 97 86 

25/07 110,0 30,0 80,0 106 36,8 69,2 96 I23 87 

26/07 118,4 22,0 96,4 109,2 24,8 84,4 92 ll3 96 

28/07 109,6 39,6 70,0 I01,6 49,2 52,4 93 I24 75 

05/08 124,8 32,4 92,4 104,4 32,8 7I,6 84 IOI 77 
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5. DISCUSSAO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados obtidos para as amostras das aguas de rios, c6rregos, 

lagos e esgoto domestico sao apresentados em conjunto na Tabela 5.1, como 

uma (mica populas:ao de dados, constituida, do ponto de vista estatistico, por 

amostras contendo carbona organico e carbono inorganico dissolvidos em 

diferentes matrizes. 

Limites de detecs:ao, para o sistema FIA proposto, de 0,60 mg!L para 

carbono organico e 0,12 mg/L para carbona inorganico, foram obtidos, 

empregando-se solus:oes padrao de biftalato de potassio e carbonato de 

s6dio, respectivamente. 
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TABELA 5.1 RESULTADOS OBTIDOS PARA AS AMOSTRAS DE 

AGUAS DE RIOS, LAGOS E ESGOTO DOMESTICO 

amostra CTD CTD CID CID CODi CODi 
"TOC 5000"' "FIA'' "TOC 5000" "FIA'' "TOC 5000"' "'FIA" 

01 8,6 7,3 5,0 5,1 3,6 2,2 

02 23,2 24,0 4,7 4,7 18,5 19,3 
-------

03 33,7 33,5 4,9 4,7 - 1-- 28,8 28,8 

04 7,2 6,3 5,3 4,8 1,9 1,5 
--

05 11,4 10,4 5,1 4,4 6,3 6,0 

06 25,2 24,7 10,2 12,4 15,0 12,3 

07 22,2 22,1 10,7 10,7 11,5 11,4 

08 18,5 17,7 11,2 10,7 7,3 7,0 

09 23,7 22,3 11,0 12,5 12,7 9,8 

10 19,2 18,4 12,3 12,2 6,9 6,2 --
11 80,2 77,0 25,8 27,4 54,4 49,6 

12 102,4 __ f-- 95,6 36,4 32,4 66,0 63,2 

13 60,4 58,8 19,6 21,8 40,8 37,8 

14 88,8 81,6 -- 36,8 38,4 52,0 43,2 

15 94,4 92,4 24,8 24,4 69,6 68,0 

16 46,4 44,8 11,9 16,1 34,5 28,7 
17 36,5 36,1 11,9 15,1 24,6 21,0 

18 20,2 20, l 5,9 4,9 14,3 15,2 

19 64,4 62,4 11,8 13,4 52,6 49,0 
-

20 25,6 24,4 11,7 14,3 13,9 10,1 
21 37,8 34,1 

-
19,4 18,3 18,4 15,8 

22 63,4 56,2 26,0 22,8 37,4 33,4 
-

23 25,8 25,6 9,8 10,0 16,0 15,6 
24 34,2 32,8 11,4 12,0 ____ 22,8 20.8 

-·--·· ----·· --- ----------- t--- ~-- --
25 _ _1]2,8 --l--207,2 20,8 19,6 - 1_2_2_,0 ___ +- 188,0 

-----~ --

e-;~ -r--t~}--r-~:L-
44 45 5,2 3,2 

---~--'---------- __ ,.,_,,, ____ ...?~- ------- --------
5,6 5,0 4,2 3,1 

-

-~L-1 -~'L- _ _1,7 __ 4,0 4,1 4,1__ 3,6 
29 8,4 7,9 4,1 4,3 4.3 3,6 
30 10,2 _1_0,0 4,5 4,5 5,7 5,5 

------ -- --·-· ---------

f-_31 129,6 114,8 28,4 27,6 101,2 _87,2 
---

32 
+----------

110,0 106,0 30,0 36~~- 80,0 69,2 --
33 118,4 109,2 22,0 24,8 96,4 84.4 

--· ·-·--- ... _ _____ c__ 

34 109,6 101,6 39,6 49,2 70,0 52,4 
35 124,8 104,4 32,4 32,8 92,4 71,6 
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A apresentayiio dos dados na Tabela 5.1 respeita a mesma ordem 

seguida nas Tabelas 4.7 a 4.13, ou seja: 

amostras 01 a 05: Lago da FEAGRI-UNICAMP 

amostras 06 a 10: Lago da FEF-UNICAMP 

amostras 11 a 15: C6rrego Pivarrao 

amostras 16 a 20: C6rrego Anhumas 

amostras 21 a 25: Rio Jundiai 

amostras 26 a 30: Rio Atibaia 

amostras 31 a 35: Esgoto Domestico 

As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3, apresentam os dados gerados para CTD, 

CID e CODi, lanyados em graticos. Os valores obtidos empregando-se o 

Shimadzu TOC 5000 sao colocados no eixo x, enquanto que no eixo y sao 

colocados os valores obtidos para as mesmas amostras, no sistema FIA, com 

ambos os equipamentos operando na mesma bancada, !ado a !ado. 0 dado 

de n° 25 nao foi utilizado na confecviio dos graficos para nao prejudicar a 

visualizaviio dos mesmos, embora estatisticamente sua inclusao nao 

provocasse mudanyas significativas. 
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E comum comparar-se dois metodos analiticos, com a intenyiio de 

substituir uma metodologia cl!issica por outra altemativa, que traga maiores 

economia, velocidade analitica, simplicidade, exatidiio, precisiio ou urn unico 

ou ainda alguns destes fatores combinados de diferentes maneiras. 

A situayiiO ideal ao proceder-se a comparayiiO e alcanyada quando ao 

lanyar-se em grafico os resultados obtidos pelos metodos classico e 

altemativo, e obtida uma reta, com coeficiente linear igual a zero e 

coeficientes de correlayiio e angular iguais a 1. 

No estudo deste caso, foram obtidas as equay5es e coeficientes de 

correlayiio ja apresentados nas Figuras 5.1 a 5.3 e que siio compilados na 

Tabela 5.2. 

TABELA 5.2 RELA<;OES MATEMATICAS ENTRE OS RESULTADOS 

OBTIDOS NO EQUIPAMENTO COMERCIAL E NO 

SISTEMAFIA 

Forma de carbono Equayiio Coeficiente de Correla£iio 

TOTAL FIA = 0,91(TOC5000) + 1,21 0,99723 
' INORGANICO FIA = 1,06(TOC5000)- 0,14 0,97863 

' ORGANICO FIA = 0,86(TOC5000) + 0,63 0,99319 

Os valores de coeficiente angular, obtidos para carbono total e 

carbono organico, menores do que 1, indicam que estas duas concentray5es 

foram subestimadas nas quantificay5es efetuadas no sistema FIA, enquanto 

que ha uma indicayiio de que este mesmo sistema superestimou a 

concentrayiio de carbono inorganico, para o qual observa-se urn coeficiente 

angular igual a 1,06. 

As observay5es mencionadas com base nos valores de coeficiente 

angular obtidos graficamente, siio facilmente comprovados atraves da media 
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das recuperayoes observadas, calculada atraves dos dados exibidos nas 

Tabelas 4.7 a 4.13. Tais valores de medias de recuperayiio para CTD, CID e 

CODi, sao apresentados na Tabela 5.3. 

TABELA 5.3 MEDIAS DOS VALORES DE RECUPERA<;:AO PARA 

CTD, CID e CODi 

Forma de Carbona Medias de recuperayiio (%) 

Carbona Total Dissolvido 94 

Carbona Inorganico Dissolvido 104 

Carbona Organico Dissolvido 88 

Conforme ja tern sido amplamente discutido em publicayoes desta 

decada, os metodos que utilizam a oxidayiio catalitica a alta temperatura 

(HTCO) propiciam a obtenyiio de valores de concentrayiio de carbona 

organico maiores do que aqueles obtidos para as mesmas amostras oxidadas 

por via umida. 

Aos dados de comparayiio de metodos ja apresentados neste trabalho, 

na Tabela 2.1, acrescenta-se ainda a recente observayiio de CAUWET 

(1994 ), apontando que o equipamento Shimadzu TOC 5000 propiciou 

quantificayoes de 10 a 15% maiores do que urn equipamento empregando 

UV/persulfato, desenvolvido pelo autor, em trabalhos com amostras de agua 

do mar, filtradas em membranas de fibra de vidro GF/F pre-calcinadas. 

0 menor valor de recuperayiio media observado para carbona 

organico dissolvido (CODi) em relayiio aos valores obtidos para carbona 

inorganico dissolvido (CID) e carbona total dissolvido (CTD) provem nao 

apenas da eventual dificuldade em promover-se a oxidayiio de alguns 

compostos organico recalcitrantes, mas tambem do fato de que a 

quantificayiio de CODi se da indiretamente, atraves da subtrayiio do valor 

encontrado para CID do valor de CTD. A concentrayiio de CODi e urn valor 



63 

que encerra a somat6ria dos erros de duas outras quantificay5es previas, 

alem do que, a quantificayiio de CID empregando detecyiio condutimetrica e 

passive! de interferencias positivas dos ions sulfito, sulfeto e cianeto, 

conforme demonstraram KUBAN e DASGUPT A ( 1993 ). 

A interferencia ocasionada pelo ions citados, assim como a 

ocasionada por acetato, uma vez que o acido acetico tern a capacidade de 

permear atraves da membrana de teflon, seria minimizada na quantificayiio 

de CTD, uma vez que esta se da em urn meio fortemente oxidante, que 

promove nao so a oxidayiio dos compostos orgiinicos, mas tambem dos 

interferentes. 

Uma analise estatistica mais rigorosa para avaliar se a diferenya nos 

valores de recuperayiio observados para os dois metodos da-se de forma 

aleat6ria ou sistematica foi efetuada. Ficou demonstrado que para urn grau 

de significiincia de p = 0,05, as diferenyas nos valores propiciados para CTD 

e CODi, empregando OS metodos FIA e HTCO sao significativamente 

sistematicas, o que comprova que a quantificayiio, cerca de 6% menor para 

CTD e da ordem de 12% menor para CODi, e ditada por diferenyas entre os 

dois principios, tal qual tern sido exposto, inclusive em ordem de grandeza, 

pela literatura disponivel. 

A mesma metodologia estatistica, aplicada aos dados de CID aponta 

para a ausencia de diferenyas significativas, sendo que os desvios 

observados, podem, com si~nificiincia de p = 0,05, serem classificados como 

aleat6rios. 

Contudo, a metodologia estatistica empregada apresenta uma certa 

JimitayiiO, que e a possibiJidade de classificar uma dispersiio como aJeatoria 

ao inves de sistematica, se esta for fruto da detecyiio de um interferente que 

niio existe em todas as amostras da populayiio estudada. 
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6. CONCLUSOES 

0 sistema FIA proposto neste estudo mostrou ser aplicavel para 

amostras de rios, lagos e esgoto domestico, ns determinas;ao de CODi, CTD 

e CID. com recuperas;ao media de 88 % para CODi, quando utilizando os 

resultados obtidos com o Shimadzu TOC 5000 como referencia. Este 

comportamento vern sendo amplamente divulgado na literatura. 

Foram obtidas no sistema FIA, velocidades analiticas de 14 

amostras!h para CTD e 25 amostras/h para CID a urn custo de 

US$ 7,00/1000 determinas;oes de COD, o que representa cerca de 1/150 do 

custo operacional do equipamento Shimadzu TOC 5000. No tocante as 

velocidades analitica, estas superam as do TOC 5000. 

Em virtude das diferens;as observadas entre os valores de 

concentras;ao obtidos por via umida e por HTCO, a determinas;ao de carbono 

organico, assim como outras analises de interesse ambiental, assume hoje 

urn carater operacional, ou seja, e necessaria nao s6 expressar o valor da 

concentras;ao obtida, mas tambem especificar qual o metodo de oxidas;ao 

empregado. 

A determinas;ao de carbono organico dissolvido nao vern, de imediato, 

substituir as classicas determinas;oes de DQO e DBO. Entretanto, para 

alguns tipos de efluentes que nao apresentam varias;oes temporais 

significativas em sua composis;ao quimica, e possivel estabelecer-se 

correlas;oes com determinado grau de significancia entre os tres parametros. 
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Como a discussiio sobre as possibilidades de utiliza\)iio das 

determina96es de carbono no campo da engenharia sanitaria e de grande 

interesse e apresenta varias abordagens importantes, e colocado em Anexo 

urn trabalho de FADINI e JARDIM (1995) apresentado no 3rd IAWQ 

International Specialist Conference and Workshop, o qual aborda este t6pico 

com maiores detalhes. 

Quanto a implementa\)iiO do sistema FIA, e importante avaliar 

criteriosamente os pontos positivos apontados a seguir: 

• Baixo custo capital em rela\)iio aos equipamentos comerciais; 

• Facilidade de manuten\)iio; 

• Baixo custo analitico; 

• Velocidade analitica relativamente alta; 

• Possibilidade de automa\)iio; 

• Versatilidade analitica. E importante lembrar que o interesse na 

quantificayiio de formas de carbono esta muitas vezes associado a 

necessidade de especia\)iio de nitrogenio, o que pode ser conseguido com 

pequenas modifica\)oes no sistema; 

• Baixo limite de detec9iio, o que possibilita uma utiliza9iio bastante ampla; 

Quanto as limitay6es, as mais importantes seriam: 

• Familiaridade do operador como sistema FIA; 

• Suporte de infra-estrutura na confecyiio de partes do sistema, tais como 

injetor e celas de permeayiio e condutividade; 
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7. RECOMENDA<;OES 

Como todo trabalho, este tambt\m deixa algumas portas abertas para 

outros pesquisadores, no sentido nao so de examinar a extensao da aplicas:ao 

do sistema FIA aqui desenvolvido, mas tambt\m de verificar a aplicas:ao das 

medidas de concentras:ao de carbono orgiinico. Assim, se por urn !ado o 

presente trabalho elucidou alguns aspectos do tema proposto, outros 

aparecem como futuros candidatos. A saber: 

• Estudo de diferentes meios de preservas:ao de amostras; 

• Recuperas:ao de diferentes substiincias puras, combinadas ou como 

especie discreta, dissolvidas em agua pura, para elaboras:ao de urn banco 

de dados que permita a avalias:ao da extensao da aplicabilidade das 

determinas:oes de carbono organico; 

• Testes com detecs:ao colorimetrica (KUBAN e DASGUPTA, 1993), ou 

detecs:ao condutimetrica em fase gasosa, conforme trabalho de 

GUIMA.RAES (1995), visando a minimizas:ao das interferencias na 

quantificas:ao de carbono inorgiinico; 

• Testes mais extensos com efluentes industriais provenientes de diferentes 

processos produtivos; 

• Trabalhos com efluentes de sistemas anaer6bios e aer6bios de tratamento 

que exibam baixa relas:ao entre compostos orgiinicos hibeis e 

recalcitrantes; 
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• Como no campo das ciencias ambientais o conceito de biodisponibilidade 

e de fundamental importiincia, investigayoes no sentido de identificar se 

algum dos metodos existentes apresenta melhor correlayao com a cinetica 

de degradayao da materia organica precisam ser conduzidas. 
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ABSTRACT 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD) 

are the major parameters used as routine surrogate tests for measuring the 

load of organic carbon into the environment. In this context, an evaluation of 

possible replacement of BOD and COD for DOC measurements are 

presented. For the anaerobic pond eftluent, the following correlations were 

obtained: COD = 1.35 DOC + 69 and BOD = 1.21DOC - 6. For the 

facultative pond eftluent, COD = -0 .46DOC + 113 and BOD = 0 .18DOC + 

22. 

KEYWORDS 

BOD; carbon analysis; COD; DOC; organic pollution; TOC; wastewater 

monitoring. 
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INTRODUCTION 

Measuring organic and inorganic carbon in surface and ground waters is of 

great interest to assess quality of life in many ecosystems. In pollution 

abatement works, organic carbon measurement provides a quick and simple 

method for monitoring pollution levels as well as the accumulation of non 

biodegradable or refractory organic materials. Under the ecological point of 

view, organic and inorganic carbon measurements give quantitative 

information about the carbon cycle and productivity of natural bodies of 

water. In environmental engineering, measurement of organic carbon 

provides a non-specific measure for monitoring potentially toxic orgamc 

materials in natural waters. (Maier and McConnel, 197 4 ). 

Efficiency of waste water treatment plants and kinetics characteristics of 

biological process are usually studied through BOD and COD, although 

difficulties are encountered in their measurement (Aziz and Tebbutt, 1980). 

As pointed out by Dart (1977) and Logan and Wangenseller (1993), some 

problems inherent to the use of BOD are: 

• High variability of results 

• Inconsistent results when in the presence of toxic species 

• Possible need for foreign micro-organisms as seed 

• Labour-intensive and time-consuming test 

• Laboratory conditions set in a way that may not reflect real environment 

• Five days period necessary to produce a result may be non-representative 

due to operational problems that occurred during this period. 

Although much simpler than BOD under the analytical point of view, COD 

tests do not differentiate between recalcitrant and biologically available 

organic matter. Other disadvantage of this test is that the kinetics of 

biological degradation under natural conditions cannot be inferred ( Sawyer 

and MacCarty, 1978). 

Despite the historical use of both BOD and COD procedures to "measure" 

organic carbon, the results are expressed in terms of mg 021L, thus inferring 

(and not measuring) the amount of organic material present in the sample. In 

this scenario, the determination of total organic carbon (TOC) would be a 

more rational approach to this particular problem, and seriously considered 

as a potential replacement for BOD and COD analysis. This new trend in 
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routine as well as research laboratories has been strengthened in recent years 
mainly due to availability oflow cost equipment for TOC (Aziz and Tebbutt, 

1980). It is important to mention here that due to operational problems, most 

TOC data are obtained using filtered samples. In this case, they account for 

the total dissolved organic carbon, and should correctly be quoted as DOC 

(Dissolved Organic Carbon). 

As pointed out by Roscoe ( 1994 ), TOC automation has been considered 

seriously in many agencies devoted to environmental monitoring and 

protection. For instance, 

a) by the NRA, stating "our recommendation (for on-line installation) is 

TOC. For many categories of effluent there are consistent relationships 

between BOD and TOC which would permit conversion of BOD to 

equivalent TOC values". 

b) by the Chief Inspectors Guidance (section 5), HMIP: "There is often a 

reliable though non-linear relationship between (the standard) BOD and 
TOC''. 

c) by The Urban Waste Water Treatment (England and Wales): "The 

parameters (BOD or COD) can be replaced by another parameter: TOC or 

TOO if a relationship can be established between BOD 5 and the substitute 

parameter". 

Also, in respect to the replacement of BOD, Jones (1972) and Aziz and 
Tebbutt ( 1980 ), agree with the need of a consistent correlation between the 

alternative and the classical methods. Viraraghavan (1976) recommends 

caution in the use of TOC, since he has not obtained significant correlation 
between BOD, COD and soluble organic carbon in raw sewage, septic tank 
effluent and polluted ground water samples. 

In this paper, correlation between COD, BOD and TOC obtained in samples 

from waste stabilisation ponds are presented and discussed. The use of TOC 
in routine laboratory work as the key data on the concentration of organic 

carbon in waste waters is evaluated under the analytical point of view. 

MATERIALS AND METHODS 

Samples were collected in a sewage treatment plant at Limeira city. The 

plant consists in one anaerobic followed by two facultative ponds. Values of 
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dissolved BOD, COD and TOC in the anaerobic and in the second 

facultative pond effluents were determined after filtration through baked 

(500 °C) Whatman GF/C glass-fiber filter. COD tests were performed as 

recommended in a open reflux method, and BOD by the 5-day test with 

azide modification using the Winkler method for DO measurement 

(Standard Methods, 1992). DOC measurements were made in a Shimadzu 

carbon analyser, model TOC 5000. The values were obtained from six 

replicates for BOD, three for COD and two or three injections for DOC 

(third injection was made if the coefficient of variation was above 2%). 

Collection and analysis were performed in the same day without 

preservation, except for one sample. Samples were collected m a 

polyethylene flasks and transported in a thermal box with ice. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Tables l and 2 show the experimental results obtained when using filtered 

samples in this study for the anaerobic and the facultative pond respectively. 

TABLE l- COD, BOD, AND DOC VALUES OBTAINED FOR THE 

ANAEROBIC POND EFFLUENT 

Sampling BOD COD DOC 

date (mg021L) (mg021L) mgC!L 

10/28/94 75 143 52 

l 0/31/94 68 166 64 
11/07/94 53 137 60 

ll/l 0/94 74 158 65 
Ol/13/95 14 97 20 

mean values 57 140 52 



TABLE 2 - COD, BOD, AND DOC VALVES OBTAINED FOR THE 

FACULTATIVE POND EFFLUENT 

Sampling BOD COD DOC 

date mg021L mg021L mgCIL 

10/28/94 61 . 113 38 

10/31/94 26 100 35 

11107/94 16 77 43 

11/10/94 23 91 47 

01113/95 19 100 18 

mean values 29 96 36 
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Mathematical relations involving values of COD, BOD, and DOC obtained 

for these samples are showed in Tables 3 and 4. 

TABLE 3 -CORRELATION lNVOL VlNG BOD, COD, AND DOC 

VALVES OBTAINED FOR THE ANAEROBIC POND EFFLUENT 

Sampling BOD/COD BOD/DOC DOC/COD 

date 

10/28/94 0.52 1.44 0.36 

10/31194 0.41 1.06 0.39 

11107/94 0.39 0.88 0.44 

11110/94 0.47 1.14 0.41 

01/13/95 0.14 0.70 0.21 

mean values 0.39 1.04 0.36 

TABLE 4 -CORRELATION lNVOL VlNG BOD, COD, AND DOC 

VALUES OBTAINED FOR THE FACULTATIVE POND EFFLUENT 

Sampling BOD/COD BOD/DOC DOC/COD 

date 

10/28/94 0.54 1.61 0.34 

10/31/94 0.26 0.74 0.35 

11/07/94 0.21 0.37 0.56 

11/10/94 0.25 0.49 0.52 

01/13/95 0.19 1.06 0.18 

mean values 0.29 0.85 0.39 
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Significant correlation coefficients, at 5 percent level, between dissolved 

organic carbon (DOC) and BOD as well as COD were observed for the 

anaerobic effiuent. However, no significant correlation was obtained among 

these parameters for the facultative effiuent. Mathematical equations 

obtained from the plots of each paired parameter and their respective 

correlation are presented in Table 5. 

TABLE 5- MATHEMATICAL RELATIONS OBTAINED FOR COD, 

BOD, AND DOC IN BOTH ANAEROBIC AND FACULTATIVE 

EFFLUENTS. 

SAMPLE 

Anaerobic effiuent 

Facultative effiuent 

EQUATION 

BOD= 1.21DOC- 6 

COD = 1.35DOC + 69 
COD= 0.96BOD + 85 

BOD= 0.18DOC + 22 

COD=- 0.46DOC + 113 

COD= 0.57BOD + 80 

CORRELATION 

COEFFICIENT 

0.88953 

0.94703 

0.91855 

0.11017 

-0.38770 

0.79077 

Aziz and Tebbutt (1980), working with activated sludge, obtained a relation 

for BOD/DOC in filtered samples that ranged from 1.263 down to 0.488, 

when the aeration time increased from 1.8 up to 15.5 hours. This behaviour 
is expected since recalcitrant carbon will remain in solution as aeration 

proceeds. Note that the results obtained in our work for the anaerobic (1.04) 

and the facultative (0.85) also show the same trend and are within the range 

obtained by the above mentioned authors. 

Viraraghavan (1976), also studied the correlation among BOD, COD, and 

DOC in 3 different types of water samples. The results, showing a very poor 

correlation, are presented in Table 6. 
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TABLE 6- RELATION BETWEEN BOD, COD AND DOC OBTAINED 

BY VIRARAGHAVAN (1976) 

SAMPLE EQUATION 

Raw sewage BOD= 0.03IDOC + 554 

COD = 1.17DOC + 879 

Septic tank effiuent BOD = 1.27DOC + 187 

COD = 3.56DOC + 368 

Polluted ground-water BOD = 1.20DOC + 48 

COD= 3.32DOC + 47 

CORRELATION 

COEFFICIENT 

0.016 

0.344 

0.395 

0.341 

0.340 

0.559 

Mathematical equations relating these 3 parameters were also investigated 

by other authors. Maier and McConnel (1974) present the following 

relations: COD = 3.504TOC- 20.3 and BOD = 1.87TOC - 11.6 for typical 

wastewater samples. Values obtained in a paper plant effiuent showed a 

correlation with between BOD and TOC expressed as TOC = 1.045BOD + 

112.7. 

It is clear from the preliminary results presented in this paper as well all the 

information so far published that there isn't an expected theoretical 

correlation between COD and DOC or BOD and DOC. However, it is also 

clear that, as long as some key physico-chemical and biological 

characteristics of a given effiuent remains fairly constant in temporal scale, 

then values of DOC can be used instead of BOD and/or COD. Nevertheless, 

before this replacement occurs, a solid data bank on these 3 values would be 

necessary. 

Another important aspect related to the routine analysis of DOC and TOC is 

that in the last decade there was a tremendous development in this 

commercial area, and the cost of both equipment and analysis decreased 

markedly. This development was centred not only in the way carbon is 

oxidised to C02 (now carried out by catalytic combustion or wet oxidation 

using persulphate ), but mainly due to the C02 detection usmg non

dispersive infrared detector (Bennet and Beadles, 1994 ). 

Very recently, Fadini (1995) developed an alternative and low-cost 

procedure to determine DOC in natural aqueous samples by coupling Flow 

Injection Analysis (FIA) with a conductimetric detector. The method is 
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based upon an early work of Pasquini and Faria (1987), later modified by 
Jardim eta!. (1990). The method explores the use of on-line digestion using 

UV and persulphate. The C02 produced in then measured after membrane 
diffusion by conductimetry. The equipment is able to process 14 samples/h 
in the determination of DOC and 25 samples/h when determining inorganic 
carbon. Compared to the vast majority of last generation HTCO (high 
temperature catalytic oxidation) commercially available equipments, the cost 
of this "home made" apparatus is 8 tim<'s lower (around US $ 4,000.00), 
showing an operational cost in the range of US $ 7.00 per 1,000 samples 
analysed. 
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